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ENGLISH — INSTRUCTIONS FOR USE

PIEZOIMPLANT SYSTEM: REX TL 1.8
ACaution: U.S. Federal law restricts this device to sale only by or on the order
of a licensed dentist or physician.
Device Description
The Piezolmplant System consists of endosseous dental implants, surgical i

The safe and effective use of implants and associated surgical and restorative devices may be achieved
only if qualified surgeons trained in the procedure perform the implant treatment per the instructions
provided. Devices must be used as supplied. Modifications to implants and surgical instruments may result
in serious injury or death. Restorative devices may only be modified as directed.

* Acareful bi study must be by the surgeon and restorative dentist to determine the
optimal oral restoration for each patient. However, a one hundred percent implant success rate cannot be
guaranteed.

Poor surgical planning including failure to reconcile the actual dimensions of surgical instruments to the
sizes in radiographic measurements may result in drilling beyond the intended depth. This may result in
permanent tissue damage that could result in hemorrhage and/or permanent facial numbness.

+ Do not use Piezolmplants in patients if the adequate implant position, sizes, or numbers needed to support
functional and eventually parafunctional loading cannot be achieved.

Itis essential that the surgical procedure minimizes trauma due to bone overheating and damage to
adjacent tissues during the piezoelectric osteotomy. Improper surgical technique including a

Failure to comply with the instructions contained in this document, including reuse of products marked as
single-use, may cause harm to the patient, including risk of serious injury or death. Any serious incident that
occurs in relation to these devices should be reported to Rex Implants Inc. and the US FDA.

How supplied

Piezolmplants are single-use products, provided in a triple bag, placed in a carton box and sterilized by
gamma irradiation. Pi are provided p! to a transfer, which may also function as a
straight abutment, via a retention screw, to facilitate implantation. A cover screw is pre-packaged with each
preassembled implant.

The implant assembly and included cover screw are provided sterile and should be handled in a safe
manner. Al sterile products are labeled “STERILE.” Do not use sterile products if the package is damaged or
already opened. Do not use the sterile products if the expiration date on the label has passed. Do not clean,
re-sterilize or reuse any sterile product. Due to the complex surface characteristics of the Piezolmplants, only
gamma radiation has been demonstrated to effectively sterilize these devices. Piezolmplants should be
stored in a clean, dry, dust-free, dark place at room temperature.

study that does not properly evaluate the bone volume and the bone quality of the alveolar crest may lead
to bone loss and/or implant failure

The incorrect use or handling of small parts in the patient's oral cavity may lead to inhaling and/or

in a variety of di differing patient anatomy. The Plezolmplant REX

TL 1.8 endosseous implants are blade-form havmg a wedge shape and an apical surface treated with
blast media (grit-blasted and acid p: These are provided with a buccolingual

thickness of 1.8 mm, meslodlsta\ width of 5 mm and lengths ranging from 9 mm to 15 mm. Cover screws
provide protection to the threads of the abutment connection during the tissue healing process. Retention
screws fasten the implant and abutment. A variety of Piezolmplant abutments are offered including
Straight, Angled, UCLA, Healing, Cylinder, and Multi-unit. Restorations can be screw and/or
cement-retained to the abutments. Laboratory analogs, impression transfers, and pins facilitate creation
of the prosthetic restoration. A torque of 15 Ncm is recommended for cover screws, coping screws, and
healing abutments. A torque of 25 Ncm is recommended for retention screws and all other abutments.
Associated surgical instrumentation includes the alignment pin, fit gauges, hex drivers, thumb knob,
removal carriers, rexpanders, and Piezosurgery® Handpiece inserts for site preparation.
The Piezolmplant REX TL 1.8 implants are provided preassembled to an impression transfer, that may
also function as a straight abutment, via a retention screw, to facilitate implantation. A cover screw is
pre-packaged with each preassembled implant. These devices are manufactured from titanium alloy
(Ti-6Al-4V ELI) per ASTM F136. The assembled implant and included cover screw are provided sterile.
The Piezolmplant System surgical and are provided in a non-sterile
condition and must be sterilized prior to use.
The REX TL 1.8 implant series has an external hex implant platform with a 4.1 mm diameter (4.1 mmD).

Indications for Use
The Piezolmplant System is intended for use in dental implant applications for oral rehabilitation of
edentulous and partially dentate patients in the maxilla and mandible. Implant retained restorations may
consist of single crowns or bridges as well as complete or partial dentures. The prosthetic components
are connected to the implants by the corresponding abutments. The Piezolmplant System is intended for
delayed loading.
Contraindications
Do not use the Rex Piezolmplant System in patients who suffer from any medical conditions that make
surgery inadvisable or may be otherwise deemed to be a contraindication by the treating dental
practitioner. Such conditions may include and not be limited to: heart d\sease diabetes, cirrhosis, HIV
positivity, puberty, or therapy,
parafunctional therapy, and psychiatric disorder. Do not use the Rex Piezolmplant System in the
presence of following: bone metabolism disturbances, uncontrolled bleeding disorders, inadequate
wound healing capacity, uncompleted growth of the maxilla or mandible, drug or alcohol abuse,
xerostomia, weakened immune system, uncontrollable endocrine disorders, steroid use, titanium allergy,
an insufficient quantity of bone volume (height and width) at the implant site, untreated periodontal
diseases (Ioosening of the teeth), untreated severe grinding or clenching of the teeth, infections at the
operative site or in the neighboring teeth (pockets, cysts, granulomas), including major sinusitis, or poor
hygiene of the mouth and teeth and low or
Relative Contraindications
Caution should be exercised in the presence of the following: exposure to long-term use of opioids or
bisphosphonate drugs, previously irradiated bone, diabetes mellitus, anticoagulation drugs, hemorrhagic
diatheses, unfavorable anatomic bone conditions, temporomandibular joint disorders, tobacco use
including moderate to heavy smoking, or an unbalanced relationship between the upper and lower teeth.
Warnings and Precautions
+ Techniques required to place and restore dental implants are hlgh\y comp\ex requiring specialized
knowledge. Practitioners must be trained in and bone cutting i
well as insertion techniques of press-fitimplants before using the Piezolmplant System.

as

Implants placed in the maxilla should not perforate the sinus floor membrane.

Initial implant stability is achieved by lightly tapping with a surgical mallet without damaging the bone walls
at the surgical site. Forcing the implant deeper than specified may lead to expanding or fracturing the
implant site bony walls, which could prevent the implant from being secured effectively. Initial stability is
essential to ensure adequate secondary stability, which is necessary for the long-term success of the
implant treatment.

+ In the event of implant mobility upon insertion or incorrect implant placement, the implant should be
removed. Implant treatment should be repeated only after bone has healed following implant removal. Do
not reuse the implant.

Follow current local regulations and current facility procedure for the safe disposal of devices; devices
should be cleaned and sterilized before disposal.

+ During the post-operative healing period, it is critical to protect the implant from trauma and promote
osseointegration by ensuring adequate clearance between the implant restoration and antagonist teeth,
fixed prosthetic bridge elements or removable prosthetic elements.

Providing instructions to the patient is essential for successful treatment. The patient must be made aware
of any limitations of treatment, importance of oral hygiene, avoidance of contraindications, and potential
risk of adverse effects. During the healing period a soft diet must be prescribed. Patients must be informed
to consult a physician if any changes in implant performance occurs including bone resorption, loosening,
and/or fracture. In the presence of good oral hyg|ene the expected lifetime of Piezolmplants could range
from 5 to 20 years on y and i habits.

REX TL 1.8 implants may be restored only upon completion of the healing process, including at least 3
months of healing in high density bone and 6 months in low density bone.

The occlusal load on any Piezolmplant should be similar to that of conventional implants. Avoid traumatic
and/or parafunctional contacts in the centric relation, right and left laterality, and protrusion.

The REX TL 1.8 Piezolmplant cannot support a single crown in the molar region even after
osseointegration is completed, but can support a single crown if placed elsewhere.

Due to the variety of third-party restorative devices available, Rex Implants cannot verify that all device
combinations are safe and effective. Therefore, the use of restorative devices manufactured by Rex
Implants is strongly recommended.

If custom abutments are used with implants in the REX TL 1.8 series, the angulation must be no greater
than 15°.

After implant placement, if more than 40% of a Piezolmplant surface is exposed (i.e. not surrounded by
bone), the implant should be removed from the patient.

Potential adverse events

Potential adverse events must be communicated to the patient prior to surgery. Potential adverse events
related to the use of dental implants may include: integration failure; integration reduction; wound dehiscence
requiring bone graft; jaw bone fracture; the perforation of the following: maxillary sinus, inferior border of the
mandible, labial and lingual bone walls, alveolar canal, and gingiva; abscesses, fistulas, suppuration,
inflammation, radiotransparency, persistent pain, sensitivity reduction, paresthesia, hyperplasia, excessive
bone reduction requiring surgery, implant fracture, systemic infections, nerve lesions or other nerve damage,
and vascular lesions or hemorrhaging, which at times may be serious especially in patients undergoing
treatment with anticoagulants and/or antiaggregants.

The Pi System surgical tray, and surgical instruments are provided
non-sterile and must be sterilized prior to use per the instructions provided below. Piezosurgery® inserts are
also provided non-sterile and must be cleaned and sterilized per the instructions for use provided with the
device. All dental abutments and restorative devices are indicated as single use.

Cleaning/Reprocessing

The devices in the Piezolmplant System provided non-sterile must be cleaned before initial use. Reusable
devices must be cleaned between uses. The cleaning processes should be performed immediately after use
to prevent contaminants from drying onto the devices. While it is recommended that the following validated
steps are included in a reprocessing protocol, the end-user bears the ultimate responsibility for the
cleanliness of the device. These instructions are not intended for implants or devices not manufactured by
Rex Implants.

Manual Cleaning/Disi R Method

1.Rinse device in cold, potable tap water (< 43°C; <109°F) o remove debris and prevent coagulation of
blood.

2.Prepare a solution of enzyme detergent* and potable tap water at pH 7, according to the manufacturer’s
instructions.

3. Place the device in a clean container. Add a sufficient amount of solution of enzyme detergent solution in
the container to cover completely.

4. Leave the device immersed for 10 minutes at 40°C (104°F). This will reduce the organic residues. When
immersed in the solution of enzyme detergent, gently brush any threaded parts and small grooves on the
device using a toothbrush with soft bristles made of nylon until all visible contamination is removed.

5. Place the device in an ultrasonic bath containing enzymatic detergent solution at 40°C (104°F) for at least
10 minutes. This will reduce the organic compounds on the devices. After soaking in the ultrasonic bath,
gently brush any threaded parts or grooves on the device.

6. Under running, warm, potable tap water and using a toothbrush with soft bristles made of nylon, clean the
device thoroughly without damaging the surface. Do this until all visible traces of soil are removed. Carry
out the final rinse with distilled water.

7. Finish cleaning and inspect the devices under an appropriate light source, paying attention to details that
might house soil (e.g., threads, holes, slots) and if necessary repeat the cleaning cycle.

8. Inspect all devices for any signs of wear and tear. Do not use any device whose integrity is visibly
compromised.

9. Dry the device in preparation for sterilization.

*Procedure validated with All-in-One 4 enzyme detergent.

Automated Cleaning/Di ing R Method

1. Perform a pre-cleaning by following steps 1 - 6 of the Manual Cleaning/Disinfecting Reprocessing
Method

2. Lay the pre-cleaned device in a metallic tray and place it in thermodisinfector**.

NOTE: Place the devices in the washing machine so that dead zones do not arise and the water can properly

drain. Also, make sure that the devices are properly held in place in the washing basket and cannot move

during the washing process, as shocks could damage them.

WARNING: Avoid . O promises cleaning

3. Set the following sequence and parameters applicable to the cleaning cycle:

-1 min, Pre-wash with cold, potable water;

- 5 min, Wash with alkaline detergent** at 55°C + 2°C (131°F);

- 1 min, Neutralization with proper solution** (1/3 cold water, 2/3 warm water);
-1 min, Rinse with potable water (1/3 cold water, 2/3 warm water).

4.Disinfection:

Piezosurgery ® Inserts W1, W2, W3, W4, and W4-H are described in the table below. These devices were

- 5 min, Thermodisinfect at 93°C (200°F) with demineralized water following the national i 1t
about A0 values;

was n tested. According to ISO standard 15883-1,
Table B.1 [4] the thermodisinfection at a temperature 0f 90°C [200°F] for 5min results in an A value of

5. Inspect the devices under an appropriate light source, paying attention to details that might house soil
(e.g., threads, holes, slots), and if necessary repeat the cleaning cycle.

6. Inspect all devices for any signs of wear and tear. Do not use any device whose integrity is visibly
compromised.

7. Dry the device in preparation for sterilization.

**Procedure validated with Miele PG8535 washer/disinfector. Programm Miele DES-VAR-TD. Alkaline
detergent: neodisher® FA (0.2 % v/v). Neutralizer liquid: neodisher® Z (0.1 % viv).

Drying

Before starting the sterilization cycle, make sure that the device is thoroughly dry, both externally and

internally. For this purpose, blow compressed air both externally and into/through any holes; this will prevent

the onset of stains, haloes, or rust on the device.

Sterilization

implant slightly beneath the bone level. Continuously monitor the mesiodistal inclination of the Piezolmplant

Step 8 — Remove Transfer: Use a 0.050" hex driver to remove the Transfer / Straight Abutment from the

implant by disengaging the retention screw. While unscrewing, stabilize the Transfer / Straight Abutment with

Step 9 — Cover Screw: Open the cover screw compartment of the perforated poly pouch. Remove the cover

screw and hand-tighten to the implant. Connect a 0.050" hex driver to a calibrated torque wrench and tighten
the cover screw to 15 Ncm of torque. Suture the soft tissue around the cover screw. In the presence of thick
soft tissue, a healing abutment may be used instead of a cover screw.

WARNING: Use of a healing abutment that extends more than 1 mm above the gingival tissue may result in
implant failure due to increased tongue pressure during the ossegintegration process.

IFU-01ARev 0, issued May 22, 2020 . Additional information is available at http://www.reximplants.com.
D is a registered trademark of Rex Implants, Inc.

designed excl ly for use with Piezolmplants and are recommended for use in this surgical technique. during insertion and correct it if necessary.
Piezosurgery® Function Maximum | Laser Marking (mm
Insert Thickness (mm)| of working length) forceps.
W1 Create initial pilot osteotom: 1. .6, 9.
w2 Micro-saw to connect pilot osteotomies 0.1 , 11,13, 15
W3 Refines the to remove bone debris 0. , 11,13, 15
W4 Enlarge osteotomy i 1 , 5,7,
W4-H Enlarge osteotomy 1. 1,23
Step 1 - Preoperative Planning: A P ic template for the pi gical study of each
implant site is provided. The implant radiographic template should be used in ion with cros i

radiographic images or Cone Beam CT (CBCT) scans to evaluate the thickness and quality of the residual
crestal bone, to evaluate the proper position of the implant site, and to determine the most suitable
Piezolmplant size to be used. For a digital workflow, please contact your software provider to determine if
templates for the Piezolmplant System are available.

REX TL 1.8 implants are recommended for the treatment of thin residual crestal bone. Buccolingual ridge
width must be at least 3 mm wide if a split crest technique with rexpanders is performed prior to implant

The Piezolmplant System abutments, surgical tray, surgical i and are

ndge wwdth must be at least 3.5 mm wide (at least 4 mm would be preferable) for

provided non-sterile and must be cleaned and sterilized prior to use. These instructions are not |nlended for
implants or devices not manufactured by Rex Implants. Prior to wrap all
using FDA cleared, standard, self-sealing sterilization pouches that are large enough not to stretch the seal
or tear the packaging. Perform drying inside the steam sterilizer in the prevacuum cycle at 132°C (270°F).
Al sterilization phases must be performed by the operator in compliance to ANSI/AAMI/ISO 17665-1, EN ISO
556-1, and ANSI/AAMI ST79. Do not to exceed the maximum load of the autoclave when sterilizing more
than one instrument in the same cycle. Sterilization must be carried out using a pre-vacuum autoclave only.
Any other sterilization methods must be avoided. At the end of the sterilization cycle, let devices cool down
completely prior to use.
Sterilization validation has shown the following recommendations for sterilization to be effective to an SAL of
6

Method: Steam

Cycle: Prevacuum for three cycles

Temperature: 132°C (270°F; tolerance 0°C to +3°C)
Minimum Exposure Time: 4 minutes

Minimum Drying Time: 20 minutes

MRI Safety Information
Non-clinical testing has demonstrated that the Piezolmplant REX TL 1.8 is MR Conditional. A patient with this
device can be safely scanned in an MR system meeting the following conditions:

« Static magnetic field of 1.5 Tand 3 T,

+ Maximum spatial field gradient of 1700 gauss/cm, and

* Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg (Normal

Operating Mode).

Under the scan conditions defined above, the Piezolmplant REX TL 1.8 is expected to produce a maximum
temperature rise of less than 2.2°C after 15 minutes of continuous scanning. In non-clinical testing, the.
image artifact caused by the device extends approximately 16.2 mm from the Rex Piezolmplant when
imaged with a gradient echo pulse sequence and a 3.0 T MRI system.
Opening the Sterile Packaging
Open the cardboard box and extract its contents using non-sterile gloves. Manually open the Mylar bag and
drop the sterile Tyvek pouch into a sterile tray. Do not allow the Tyvek pouch to contact any non-sterile.
objects. Use sterile gloves to open the Tyvek pouch in the direction of the Chevron peel openingside and pull
out the polybag pouch. Hold the packaged, pre-assembled implant and open the larger portion of the pouch
using surgical scissors without dropping the contents. Connect the Thumb Knob (TK) to the square head of
the transfer that is pre-assembled to the implant and extract the pi implant from the
After the implant has been placed, hold the packaged cover screw.and open the smaller portion of the. pouch
using surgical scissors without dropping the contents. Remove the cover screw from the pouch.
Surgical Technique Synopsis
The proper implant placement procedure consists of several surgical steps, which are briefly described
below. The instructions provided below are general guidelines and may not be applicable to every surgical
case. A Piezosurgery® device by Mectron should be used for osteotomy creation. A cutis complete when the
insert moves freely within the osteotomy. The proper osteotomy depth for each Piezosurgery® Insert must be
determined by careful study of the patient anatomy.

other surgical site Ridge should be at'the apex of the crest.
The coronal-apical distance (height) of the ridge must be greater than the desired implant length, ensuring
that the alveolar nerve and other important anatomical features are preserved.

Do not place implants in the presence of local root remains. Piezolmplants require a minimum distance of 3
mm from other implants and 1 mm from proximal teeth..

Step 2 — Surgical Site Measurements: A surgical stent or guide is recommended to establish the proper
implant position. Verify proper measurements with a standard dental probe: 8-10 mm from the axis of the last
single-rooted tooth in the case of partial edentulism; 6-8 mm mesio-distally from proximal teeth in the case of
mono-edentulism. The minimal ridge dimension (mesio-distally) is 6 mm and the initial osteotomy must be
performed in the center of the residual crestal bone.

Step 3 — Pilot Osteotomy: Create a-pilot osteotomy at the center of the desired implant position. Use a
piezoelectric bone perforation insert (W1) to create a hole that is approximately 1.5 mm in diameter
(coronally) and 9 mm in depth. If using Piezosurgery® Insert W1, reach the larger, upper laser marking.

Step 4 — Aligment Pin: Use the alignment pin to verify the proper position and that the angulation of the
osteotomy corresponds to the axis of the bone crest. Check the distance with the proximal teeth.

Step 5 — Reference Osteotomy: Perform a reference pilot osteotomy on each side (mesial@and distal) of the
initial implant osteotomy. The total distance between the reference osteotomies must be greater than 6 mm.
Use a piezoglectric bone perforation insert (W1) fo create a hole that is approximately 1 mm in diameter
coronally and 2.5 mm in depth. If using Piezosurgery® Insert W1, reach the smaller, lower laser marking.
WARNING: Failure to provide proper mesiodistal space in the osteotomy increases the risk of iatrogenic
bone fracture.

= Ridge : Connect the pilot osteotomies with a saw.insert for. piezoelectric surgery (W2).
The depth of the osteotomy should exceed the length of the implant to be inserted. Refine the osteotomy to
remove bone debris (Insert W3). Fit Gauge W3 may be used to verify osteotomy depth and alignment. Laser
markings on the fit gauges correspond to the laser markingsion the associated Piezosurgery® Insert,
rexpanders and/or Piezosurgery® Inserts may be used to achieve the optimal buccolingual space with at
least 1 mm of bone thickness buccally and lingually to the implant surface. If Piezosurgery® inserts are used
to enlarge the osteotomy buccolingually, begin with Insert W4. The degree of under-preparation is dependent
on the intended depth of work, and this should-be increased with increasing bone density (as previously
diagnosed using X-ray or CBCT images).
During the osteotomy, frequently verify the proper degree of underpreparation with Fit Gauge W4; do not
exceed the second laser marking (5.mm): If more buccolingual space is required, Piezosurgery® Insert
WA4-H may be used; do not exceed the third laser marking (3 mm). During the osteotomy, frequently verify the
proper degree of underpreparation with Fit Gauge W4-H.
WARNING: Failure to provide proper buccolingual space in the osteotomy increases the risk of iatrogenic
bone fracture. This risk may be increased for shorter implant lengths in highly mineralized bone.
WARNING: Use of the W4-H insert creates an osteotomy that is the same size as the coronal, intraosseous
portion of the implant, thus removing the compression of the implant within the bone. Exceeding the third
laser marking of the insert may result in lack of primary stability, making immediate REX TL 1.8 implant
placement impossible.
Step 7— Implant Placement: The Thumb Knob (TK) is used to extract the Plezolmplan( assembly from the
packaging and manually place the Pi assembly in the
Piezolmplant insertion into the osteotomy site is performed using a surgical mallet, Gently tap the head of the
Transfer / Straight Abutment. Repeat as necessary until the implant is fully seated with the shoulder of the
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PIEZOIMPLANT SYSTEM: REX TL 1.8

Device Description
The Piezolmplant System consists of endosseous dental implants, surgical instruments, and restorative

in a variety of di to differing patient anatomy. The Piezolmplant REX
TL 1.8 endosseous implants are blade-form having a wedge shape and an apical surface treated with

blast media (grit-blasted and acid These are provided with a buccolingual

thickness of 1.8 mm, mesiodistal width of 5 mm, and lengths ranging from 9 mm to 15 mm. Cover screws
provide protection to the threads of the abutment connection during the tissue healing process. Retention
screws fasten the implant and abutment. A variety of Piezolmplant abutments are offered including
Straight, Angled, UCLA, Healing, Cylinder, and Multi-unit. Restorations can be screw and/or
cement-retained to the abutments. Laboratory analogs, impression transfers, and pins facilitate creation
of the prosthetic restoration. A torque of 15 Ncm is recommended for cover screws, coping screws, and
healing abutments. A torque of 25 Ncm is recommended for retention screws and all other abutments.
Associated surgical instrumentation includes the alignment pin, fit gauges, hex drivers, thumb knob,
removal carriers, rexpanders, Piezosurgery® Handpiece inserts for site preparation, and the REX IPD
with attachments for implantation.
The Piezolmplant REX TL 1.8 implants are provided preassembled to an impression transfer, that may
also function as a straight abutment, via a retention screw, to facilitate implantation. A cover screw is
pre-packaged with each preassembled implant. These devices are manufactured from titanium alloy
(Ti-6AI-4V ELI) per ASTM F136. The assembled implant and included cover screw are provided sterile.
The Piezolmplant System surgical i and are provided in a non-sterile
condition and must be sterilized prior to use.
The REX TL 1.8 implant series has an external hex implant platform with a 4.1 mm diameter (4.1 mmD).

Indications for Use

The Piezolmplant System is intended for use in dental implant applications for oral rehabilitation of
edentulous and partially dentate patients in the maxilla and mandible. Implant retained restorations may
consist of single crowns or bridges as well as complete or partial dentures. The prosthetic components
are connected to the implants by the ing abutments. The Pi System is intended for
delayed loading.

Contraindications

Do not use the Rex Piezolmplant System in patients who suffer from any medical conditions that make
surgery inadvisable or may be otherwise deemed to be a contraindication by the treating dental
practitioner. Such conditions may include and not be limited to: heart d\sease diabetes, cirrhosis, HIV
positivity, puberty, p! therapy,
parafunctional lherapy, and psychlamc disorder. Do not use the Rex Piezolmplant System in the
presence of following: bone metabolism disturbances, uncontrolled bleeding disorders, inadequate
wound healing capacity, uncompleted growth of the maxilla or mandible, drug or alcohol abuse,
xerostomia, weakened immune system, uncontrollable endocrine disorders, steroid use, titanium allergy,
an insufficient quantity of bone volume (height and width) at the implant site, untreated periodontal
diseases (loosening of the teeth), untreated severe grinding or clenching of the teeth, infections at the
operative site or in the neighboring teeth (pockets cysts, granulomas) |ncludmg major sinusitis, or poor
hygiene of the mouth and teeth and low or

Relative Contraindications

Caution should be exercised in the presence of the following: exposure to long-term use of opioids or
bisphosphonate drugs, previously irradiated bone, diabetes mellitus, anticoagulation drugs, hemorrhagic
diatheses, unfavorable anatomic bone conditions, temporomandibular joint disorders, tobacco use
including moderate to heavy smoking, or an unbalanced relationship between the upper and lower teeth.
Warnings and Precautions

Techniques required to place and restore dental implants are highly complex, requiring specialized
knowledge. Practitioners must be trained in implantology and piezoelectric bone cutting techniques as
well as insertion techniques of press-fit implants before using the Piezolmplant System.

The safe and effective use of implants and associated surgical and restorative devices may be
achieved only if qualified surgeons trained in the procedure perform the implant treatment per the
instructions provided. Devices must be used as supplied. Modifications to implants and surgical
instruments may result in serious injury or death. Restorative devices may only be modified as
directed

A careful biomechanical study must be performed by the surgeon and restorative dentist to determine
the optimal oral restoration for each patient. However, a one hundred percent implant success rate
cannot be guaranteed.

Poor surgical planning including failure to reconcile the actual di of surgical i to the

Itis essential that the surgical procedure minimizes trauma due to bone overheating and damage to
adjacent tissues during the piezoelectric osteotomy. Improper surgical technique including a preoperative
study that does not properly evaluate the bone volume and the bone quality of the alveolar crest may lead
to bone loss and/or implant failure

The incorrect use or handling of small parts in the patient's oral cavity may lead to inhaling and/or
swallowing.

Implants placed in the maxilla should not perforate the sinus floor membrane.

+ Primary implant stability is achieved by lightly tapping with the REX IPD without damaging the bone walls
at the surgical site. Forcing the implant deeper than specified may lead to expanding or fracturing the
implant site bony walls, which could prevent the implant from being secured effectively. Primary stability is
essential to ensure adequate secondary stability, which is necessary for the long-term success of the
implant treatment.

+ In the event of implant mobility upon insertion or incorrect implant placement, the implant should be
removed. In cases with a large amount of bone-implant press-fit, the implant may need to be loosened with
a piezoelectric cutting device before removal. If the healing process has not begun, implant removal may
be performed using Removal Carrier S and the REX IPD with the Remover attachment. To remove the
implant from the osteotomy, secure the removal carrier to the implant, fully engage the removal carrier with
the REX IPD Remover attachment, and initiate the Removal action at the lowest force intensity level. If the
implant does not move, incrementally increase the REX IPD force intensity level and repeat until the
implant is fully removed from the bone. During explantation, the REX IPD Remover axis must be parallel
with the longitudinal implant axis. Do not reuse the implant. Check the removal carrier for damage and do
not reuse if damage is observed. Implant treatment should be repeated only after the bone has fully
healed.

Follow current local regulations and current facility procedure for the safe disposal of devices; devices
should be cleaned and sterilized before disposal.

During the post-operative healing period, it is critical to protect the implant from trauma and promote
osseointegration by ensuring adequate clearance between the implant restoration and antagonist teeth,
fixed prosthetic bridge elements or removable prosthetic elements.

Providing instructions to the patient is essential for successful treatment. The patient must be made aware
of any limitations of treatment, importance of oral hygiene, avoidance of contraindications, and potential
risk of adverse effects. During the healing period a soft diet must be prescribed. Patients must be informed
to consult a physician if any changes in implant performance occurs including bone resorption, loosening,
and/or fracture. In the presence of good oral hygiene, the expected lifetime of Piezolmplants could range
from 5 to 20 years ing on y and ional habits.

REX TL 1.8 implants may be restored only upon completion of the healing process, including at least 3
months of healing in high density bone and 6 months in low density bone.

The occlusal load on any Piezolmplant should be similar to that of conventional implants. Avoid traumatic
and/or parafunctional contacts in the centric relation, right and left laterality, and protrusion.

The REX TL 1.8 Piezolmplant cannot support a single crown in the molar region even after
osseointegration is completed, but can support a single crown if placed elsewhere.

Due to the variety of third-party restorative devices available, Rex Implants cannot verify that all device
combinations are safe and effective. Therefore, the use of restorative devices manufactured by Rex
Implants is strongly recommended.

If custom abutments are used with implants in the REX TL 1.8 series, the angulation must be no greater
than 15°.

« After implant placement, if more than 40% of a Piezolmplant surface is exposed (i.e. not surrounded by
bone), the implant should be removed from the patient.

Potential adverse events

Potential adverse events must be communicated to the patient prior to surgery. Potential adverse events
related to the use of dental implants may include: integration failure; integration reduction; wound dehiscence
requiring bone graft; jaw bone fracture; the perforation of the following: maxillary sinus, inferior border of the
mandible, labial and lingual bone walls, alveolar canal, and gingiva; abscesses, fistulas, suppuration,
inflammation, radiotransparency, persistent pain, sensitivity reduction, paresthesia, hyperplasia, excessive
bone reduction requiring surgery, implant fracture, systemic infections, nerve lesions or other nerve damage,
and vascular lesions or hemorrhaging, which at times may be serious especially in patients undergoing
treatment with anticoagulants and/or antiaggregants.

Failure to comply with the instructions contained in this document, including reuse of products marked as

sizes in radiographic measurements may result in drilling beyond the intended depth. This may result
in permanent tissue damage that could result in and/or facial

« Do not use Piezolmplants in patients if the adequate implant position, sizes, or numbers needed to
support functional and eventually parafunctional loading cannot be achieved.

gl , may cause harm to the patient, including'risk of serious injury or death. Any serious incident that
occurs in relation to these devices should be reported to Rex Implants Inc. and the relevant governing
agency such as the US FDA or competent authority of the Member State in which the user and/or patient is
established.

gamma irradiation. Pi are provided p to a transfer, which may also function as a
straight abutment, via a retention screw, to facilitate implantation. A cover screw is pre-packaged with each
preassembled implant.

The implant assembly and included cover screw are provided sterile and should be handled in a safe
manner. Al sterile products are labeled “STERILE.” Do not use sterile products if the package is damaged or
already opened. Do not use the sterile products if the expiration date on the Iabel has passed Do not clean,

Table B.1 [4] the thermodisinfection at a temperature of 90°C [200°F] for 5min results in an A0 value of
3000;

5. Inspect the devices under an appropriate light source, paying attention to details that might house soil
(e.g., threads, holes; slots), and if necessary repeat the cleaning cycle.

6. Inspect alldevices for any signs of wear and tear. Do not use any device whose integrity is visibly

re-sterilize or reuse any sterile product. Due to the complex surface of the Pi , onl!
gamma radiation has been demonstrated to effectively sterilize these devices. Piezolmplants should be
stored in a clean, dry, dust-free, dark place at room temperature.

The Pi System surgical tray, and surgical instruments are provided
non-sterile and must be sterilized prior to use per the instructions provided below. Piezosurgery® inserts, the:
REX IPD, and REX IPD accessories are also provided non-sterile and must be cleaned and sterilized per the
instructions for use provided with the device. All dental abutments and restorative devices are indicated as
single use.

Cleaning/Reprocessing

The devices in the Piezolmplant System provided non-sterile must be cleaned before initial use. Reusable
devices must be cleaned between uses. The cleaning processes should be performed immediately after use
to prevent contaminants from drying onto the devices. While it is recommended that the following validated
steps are included in a reprocessing protocol, the end-user bears the ultimate responsibility for the
cleanliness of the device. These instructions are not intended for implants or devices not manufactured by
Rex Implants

Manual Cleaning/Disinfecting R

Method

1.Rinse device in cold, potable tap water (< 43°C; <109°F) to remove debris and prevent coagulation of
blood.

2. Prepare a solution of enzyme detergent* and potable tap water at pH 7, according to the manufacturer’s
instructions.

3. Place the device in a clean container. Add a sufficient amount of solution of enzyme detergent solution in
the container to cover completely.

4. Leave the device immersed for 10 minutes at 40°C (104°F). This will reduce the organic residues. When
immersed in the solution of enzyme detergent, gently brush any threaded parts and small grooves on the
device using a toothbrush with soft bristles made of nylon until all visible contamination is removed.

5. Place the device in an ultrasonic bath containing enzymatic detergent solution at 40°C (104°F) for at least
10 minutes. This will reduce the organic compounds on the devices. After soaking in the ultrasonic bath,
gently brush any threaded parts or grooves on the device.

6. Under running, warim, potable tap water.and using a toothbrush with soft bristles made of nylon; clean the
device thoroughly without damaging the surface. Do this until all visible traces of soil are‘removed. Carry
out the final rinse with distilled water.

7. Finish cleaning and inspect the devices under an appropriate light source, paying attention to details that
might house soil (e.g., threads, holes, slofs) and if necessary repeat the cleaning cycle.

8. Inspect all devices for any signs of wear and tear. Do not use any device Wwhose integrity is visibly
compromised.

9. Dry the device in preparation for sterilization.
*Procedure validated with All-in-One 4 enzyme detergent.
Automated isinfecting Reprocessing Method
1. Perform a pre-cleaning by following steps 1 - 6 of the Manual Cleaning/Disinfecting Reprocessing Method
2. Lay the pre-cleaned device in a metallic tray and place it in thermodisinfector**.
NOTE: Place the devices in the washing machine so that dead zones do not arise and the water can properly
drain. Also, make sure that the devices are properly held in place in the washing basket and cannot move
during the washing process, as shocks could damage them.
WARNING: Avoid Overloadil promises cleaning
3. Set the following sequence and parameters applicable to the cleaning cycle:
- 1'min, Pre-wash with cold, potable water;
-5 min, Wash with alkaline detergent™ at 65°C + 2°C (131°F);
- 1 min, Neutralization with proper solution** (1/3 cold water, 2/3 warm water);
- 1 min, Rinse with potable water (1/3 cold water, 2/3 warm water).
4. Disinfection:
- 5 min, Thermodisinfect at 93°C (200°F) with demineralized water following the national requirements
about A0 values;

ly
7. Dry the device in preparation for sterilization.

**Procedure validated with Miele PG8535 washer/disinfector. Programm Miele DES-VAR-TD. Alkaline
detergent: neodisher® FA (0.2 % viv). izer liquid: Z.(0.1 % Viv).

Drying

Before starting the sterilization cycle, make sure that the device is thoroughly dry, both externally and

internally. For this purpose, blow compressed air both externally and into/through any holes; this will prevent

the onset of stains, haloes, or rust on the device.

Sterilization

The Piezolmplant System abutments, surgical tray, surgical i and are

Piezosurgery ® Inserts W1, W2, W3, W4, and W4-H are described in the table below. These devices were

designed for use with Pi and are for use in this surgical technique.
Piezosurgery® Function Maximum | Laser Marking (mm
Insert Thickness (mm) | of working length)
w1 Create initial pilot osteotomy 15 26,9.2
W2 Micro-saw to connect pilot osteotomies 0.6 9,11,13,15
W3 Refines the osteotomy to remove bone debris 0.9 9,11,13,15
W4 Enlarge osteotomy buccolingually 1.6 3,57,9
W4-H Enlarge osteotomy buccolingually 1.8 1,2,3

Step 1 — Preoperative Planning: A Pi iic template for the p gical study of each
implant site is provided. The implant radiographic template should be used in combination with cross-section
radiographic images or Cone Beam CT (CBCT) scans to evaluate the thickness and quality of the residual
crestal bone, to evaluate the proper position of the implant site, and to determine the most suitable

provided non-sterile and must be cleaned and sterilized prior to use. These instructions are not intended for
implants or devices not manufactured by Rex Implants. Prior o sterilization, wrap all instruments individually
using FDA cleared, standard, self-sealing sterilization pouches that are large enough not o stretch the seal
or tear the packaging. Perform drying inside the steam sterilizer in the prevacuum cycle at 132°C (270°F).
All sterilization phases must be performed by the operator in compliance to ANSI/AAMI/ISO 17665-1, EN 1ISO
556-1, and ANSI/AAMI ST79:Do not fo exceed the maximum load of the autoclave when sterilizing more
than one instrument in the same cycle. Sterilization must be carried out using a pre-vacuum autoclave only.
Any other sterilization methods must be avoided. At the end of the sterilization cycle, let devices cool down
completely prior to use.
Sterilization validation has shown the following recommendations for sterilization to be effective to an SAL of
5

Method: Steam

Cycle: Prevacuum for three cycles.

Temperature: 132°C (270°F; tolerance 0°C to +3°C)

Minimum Exposure Time: 4 minutes

Minimum Drying Time: 20 minutes
MRI Safety Information
Non-clinical testing has demonstrated that the Piezolmplant REX TL 1.8 is MR Conditional. A patient with this
device can be safelyscanned in an MR system meeting the following conditions:

« Static magnefic field of 1.5 Tand 3 T,

* Maximum spatial field gradient of 1700 gauss/cm, and

* Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg (Normal

Operating Mode).

Under the scan conditions defined above, the Piezolmplant REX TL 1.8 is expected to produce a maximum
temperature rise of less than 2.2°C after 15 minutes of continuous scanning. In non-clinical testing, the
image artifact caused by the device extends approximately 16.2 mm from the Rex Piezolmplant when
imaged with a gradient echo pulse sequence and a 3.0 T MRI system.

Opening the Sterile Packaging

Open the cardboard box and extract its contents using non-sterile gloves. Manually open the Mylar bag and
drop the sterile Tyvek pouch into a sterile tray. Do not allow the Tyvek pouch to contact any non-sterile
objects. Use sterile gloves to open the Tyvek pouch in the direction of the Chevron peel opening side and pull
out the polybag pouch. Hold the packaged, pre-assembled implant and open the larger portion of the pouch
using surgical scissors without dropping the contents. Connect the Thumb Knob (TK) to the square head of
the transfer that is pre-assembled to the implant and extract the pi implant from the

After the implant has been placed, hold the packaged cover screw and open the smaller portion of the pouch
using surgical scissors without dropping the contents. Remove the cover screw from the pouch.

Surgical Technique Synopsis

The proper implant placement procedure consists of several surgical steps, which are briefly described
below. The instructions provided below are general guidelines and may not be applicable to every surgical
case. A Piezosurgery® device by Mectron should be used for osteotomy creation. A cut is complete when the
insert moves freely within the The proper depth for each Pi y® Insert must be
determined by careful study of the patient anatomy.

size to be used. For a digital workflow, please contact your software provider to determine if
temp\ates for the Piezolmplant System are available.

REX TL 1.8 implants are recommended for the treatment of thin residual crestal bone. Buccolingual ridge
width must be at least 3 mm wide if a split crest technique with rexpanders is performed prior to implant
placement. Buccolingual rldge width must be at least 3.5 mm wide (at least 4 mm would be preferable) for
other surgical site i Ridge should be at the apex of the crest.
The coronal-apical distance (height) of the ndge must be greater than the desired implant length, ensuring
that the alveolar nerve and other important anatomical features are preserved.

Do not place implants in the presence of local root remains. Piezolmplants require a minimum distance of 3
mm from other implants and 1 mm from proximal teeth.

Step 2 — Surgical Site Measurements: A surgical stent or guide is recommended to establish the proper
implant position. Verify proper measurements with a standard dental probe: 8-10 mm from the axis of the last
single-rooted tooth in the case of partial edentulism; 6-8 mm mesio-distally from proximal teeth in the case of
mono-edentulism. The minimal ridge dimension (mesio-distally) is 6 mm and the initial osteotomy must be
performed in the center of the residual crestal bone.

Step 3 — Pilot Osteotomy: Create a pilot osteotomy at the center of the desired implant position. Use a
piezoelectric bone perforation insert (W1) to create a hole that is approximately 1.5 mm in diameter
(coronally) and 9 mm in depth. If using Piezosurgery® Insert W1, reach the larger, upper laser marking.

Step 4 — Aligment Pin: Use the alignment pin to verify the proper position and that the angulation of the
osteotomy corresponds to the axis of the bone crest. Check the distance with the proximal teeth.

Step 5 — Reference Osteotomy: Perform a reference pilot osteotomy on each side (mesial and distal) of the
initial implant osteotomy. The total distance between the reference osteotomies must be greater than 6 mm.
Use a piezoelectric bone perforation insert (W1) to create a hole that is approximately 1 mm in diameter
coronally and 2.5 mm in depth. If using Piezosurgery® Insert W1, reach the smaller, lower laser marking.
WARNING: Failure to provide proper mesiodistal space in the osteotomy increases the risk of iatrogenic
bone fracture.

Step 6 — Ridge Osteotomy: Connect the pilot osteotomies with a saw insert for piezoelectric surgery (W2).
The depth of the osteotomy should exceed the length of the implant to be inserted. Refine the osteotomy to
remove bone debris (Insert W3). Fit Gauge W3 may be used to verify osteotomy depth and alignment. Laser
markings on the fit gauges correspond to the laser markings on the associated Piezosurgery® Insert.
rexpanders and/or Piezosurgery® Inserts may be used to achieve the optimal buccolingual space with at
least 1 mm of bone thickness buccally and lingually to the implant surface. If Piezosurgery® inserts are used
to enlarge the osteotomy buccolingually, begin with Insert W4. The degree of under-preparation is dependent
on the intended depth of work, and this should be increased with increasing bone density (as previously
diagnosed using X-ray or CBCT images).

During the osteotomy, frequently verify the proper degree of underpreparation with Fit Gauge W4; do not
exceed the second laser marking (5 mm). If more buccolingual space is required, Piezosurgery® Insert
WA4-H may be used; do not exceed the third laser marking (3 mm). During the osteotomy, frequently verify the
proper degree of underpreparation with Fit Gauge W4-H.

WARNING: Failure to provide proper buccolingual space in the osteotomy increases the risk of iatrogenic
bone fracture. This risk may be increased for shorter implant lengths in highly mineralized bone.

WARNING: Use of the W4-H insert creates an osteotomy that is the same size as the coronal, intraosseous
portion of the implant, thus removing the compression of the implant within the bone. Exceeding the third
laser marking of the insert may result in lack of primary stability, making immediate REX TL 1.8 implant
placement impossible

Step 7 — Implant Placement: The Thumb Knob (TK) is used to extract the Piezolmplant assembly from the

posterior) and secure to the REX IPD handpiece with the Wrench.

Seat the Striker tip into the head of the pre- assembled Transfer / Straight Abutment. Use the REX IPD to
impact the implant. C monitor the inclination of the Piezolmplant during insertion and
correct it if necessary. If the implant does not insert significantly, incrementally increase the intensity level on
the REX IPD console. Repeat as necessary until the implant is fully seated with its shoulder slightly beneath
the bone level. Disengage the REX IPD striker.

Step 8 — Remove Transfer: Use a 0.050" hex driver to remove the Transfer / Straight Abutment from the
implant by disengaging the retention screw. While unscrewing, stabilize the Transfer / Straight Abutment with
forceps.

Step 9 — Cover Screw: Open the cover screw compartment of the perforated poly pouch. Remove the cover
screw and hand-tighten to the implant. Connect a 0.050" hex driver to a calibrated torque wrench and tighten
the cover screw to 15 Nem of torque. Suture the soft tissue around the cover screw. In the presence of thick
soft tissue, a healing abutment may be used instead of a cover screw.

WARNING: Use of a healing abutment that extends more than 1 mm above the gingival tissue may result in
implant failure due to increased tongue pressure during the osseointegration process.

IFU-01A Rev 0, issued May 22, 2020. Additional information is available at http:/www.reximplants.com.
rexpander®is a registered trademark of Rex Implants, Inc.
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DAS REX PIEZOIMPLANT-SYSTEM: REX TL 1.8

- The was not tested. According to ISO standard 15883-1, packaging and manually place the Piezolmplant assembly in the osteotomy. Prescription Only. This Device is for in a specified magnetic resonance
How supplied Piezolmplant insertion into the osteotomy site is performed using the REX IPD. Select the insertion action RxOnly sale by or on the O'd?; of a Physician Aﬂ!k \magjpgd(Mth)j_(enwror}men( with
Piezolmplants are single-use products, provided in a friple bag, placed in a carton box and sterilized by and lowest power level on the REX IPD console. Select the appropriate Striker attachment (anterior or or Properly Licensed Pracitioner Specified conditions of use.
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Halteschrauben und fr alle anderen Abutments wird ein Drehmoment von 25 Ncm empfohlen, Die + Implantate im Oberkiefer sollten die Sinusmembran nicht perforieren. Lieferung -5 Minuten Reinigen mit einem alkalischen Reinigungsmittel™ bei 55 + 2 °C die Erstellung der Osteotomie sollte ein P gery®-Gerét von Mectron verwendet werden. Ein Schnitt ist dann  wirg, kann das Piezosurgery@-Instrumente W4-H verwendet werden; die dritte Lasermarkierung (3 mm) darf
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Die Implantate vom Typ Piezolmplant REX TL 1.8 werden mit einem Transferabutment vormontiert geliefert, das was die wirksame Stabil des konnte. Die Primérstabilat ist wichig, um eine Implantat vird eine Abdeckschraube mitgefefert -5 Minuten Tt bei 93 °C mit Wasser nach den geltenden Vorschriften Die Piezosurgery@Insirumente W, W2, WS, W4 und Wa-H sind in der folgenden Tabelle beschrieben. Diese das Risiko einer iatrogenen Knochenfraktur. Dieses Risiko kann bei kiirzeren Implanten in ausgeprégt
bei Verwendung einer Halteschraube auch als gerades Abutment dienen kann. Mit jedem it sicherzustellen, die fiir den langfristigen Erfolg der Das erte Implantat und die mitgelieferte Abdeckschraube werden steril geliefert und sollten unter 2uAWerten mente wurden ﬂf" die mit P entwickelt und werden fir den Einsatzin  mineralisiertem Knochen erhaht sein.
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(Ti-6AI-4V ELI) gemaR ASTM F136 hergestell. Das montwene Implantat und dleAbdeckschraube werden steril . ; PP ot gekennzeichnet. Keine sterilen Frodukte die Ist oder bereits geofinef Tabelle B.1 [4] ergibt die Thermodesinfektion iiber 5 Minuten bei einer Temperatur von 90 °C einen Tell des Implantats hat, wodurch die Kompression des Implantats im Knochen aufgehoben wird. Ein
(gehefen Die g gu d F 4 des REX Pi Systems werden :m;::é;":r:‘}xmgggﬁbg:t ey Elgselsz;?szer o fe;elzrhaﬂen Implia"r: t;::u;z:ret:?rr;zzltz:: S wurde. Sterilen Produkte nach dem Verfallsdatum a“f dem Etiett nicht mefr verwenden. Sterile Produkte nicht AWert von[aloot?' ’ Piezosurgery® Funktion Maximale | L ung i der dritten L fetung am Instrumempkann Zu einer zu genng%n Primérstabilitét fiihren,
4 reinigen, emeut ieder Aufgrund der der REX £] itsla
unsteril gefiefert und milssen vor der Anwendung steriisiert werden. - Implantat vor Entfernung eventuell mit einem piezochirurgischen Instrument gelockert werden. Wenn der Plezglmp\ams kann deren ef‘f):lftive Sterilisation nur durcgh Gammastrahlung bewirkt werden. REX Piezolmplants 5. Die Produkte unter einer geeigneten Lichtquelle inspizieren. Dabei auf Details achlen die Instrument Stérke (mm) | (mm Arbeitslénge) sodass eine soforlige \nsefmon eines R%X TL 1.8-Implantats nicht mehr Tnoghch ist 5
Swlren Implantatserie REX TL 1.8 besitzt eine miteinem D von4 g noch nicht ei hat, kann das Implantat mit dem Explantierdorn S und dem REX i an einem sauberen, trockenen, staubfreien und dunklen Ort bei Raumtemperatur zu lage. enthalten kdnnen (z. B. Gewinde, Offnungen, Schlitze). den R w1 Pilotosteotomie durchfiihren 1.5 2692 Schiitt 7 = Imy \antaunsemo;: Mit deﬁ Ragde(l)scthra(ube (TK) d?ZS vormontierte REX Piezolmplant aus der
5 IPD mit Explantieradapter entfernt werden. Um das Implantat aus der Osteotomie zu entfernen, den Die P . des REX i Systems, die Chi und die 6. Alle Produkte auf Abnutzungserscheinungen berprifen. Keine Produkle verwenden, die erkennbar nicht mehr w2 Mikrosage zur Verbindung von s 1315 P g und manuell in die Osteotomie einsetzen.
Indikationen Explantierdorn‘auf das Implanlat aufsetzen, den REX IPD-Explantieradapter volistandig darauf einrasten Instruments werden unsterl gelisfert und missen vo!r der emaR de intakt sind. Pilotosteotomien 3 v T 19 Das REX Piezolmplant wird mit dem REX IPD in das Implantatbett eingebracht. Zum Einsetzen als erstes die
Das REXF System ist fiir die i 2ur oralen von zahnlosen lassen, und die Aktion auf der ni einleiten. Wenn sich das Implantat . X . = i = Art der Nutzung (,Action" Implantation) und die niedrigste Leistungsstufe (1) auf der REX IPD-Konsole wahlen.
- . A e sterilisiert werden. Piezosurgery®-Instrumente und das REX IPD-Zubehtr werden ebenfalls unsteril gelleferl und 7. Zur Vorbereitung auf die Sterilisation das Produkt trocknen W Glattete die Osteotomiewénde, um 11.13.1
und teilbezahnten Pa(\enten im Ober- und Unterklefgr . Imp kénnen nicht bewegt, die Intensitétsstufe aufdgr REE( IPD-Konsole schrittweise erhthen, bis das Implantat mussen entsprechend der Gebrauchsanweisung des Gerats gereinigt und sterlisiert werden. Alle Abutments und . 9 3 Knochenreste zu entfemen 09 9,11,13,15 S apter (Seiten- oder Fi auf das REX IPD-Handstiick aufsetzen und
Einzelkronen oder Briicken, aber auch Voll- odef sein. Die F werden (ber volisténdig aus dem Knochen entfernt ist. Wahrend der Explantation muss die Achse des REX : sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und entsprechend gekennzeichnet. Verfahren validiert mit RDA Miele P68535 Programm Miele DES-VAR-TD. Wa Implantatbett bukkolingual erweitern 76 3579 mit dem Gabelschliissel festziehen.
passende Abutments mit den Das REXF System ist fiir die verzogerte IPD-| parallgl 2url des stehen. Implantat nicht wiederverwenden. Den und ) FA (0,2 Viol.-%) neodisher®Z (0,1 Vol.-%). WA Imolantatbet bukkoingual enweitem T8 123 Den in den Kopf des aufgesetzten Transfer-/geraden Abutments einfiihren. Mit dem REX IPD
Belastung konzipiert. P auf o und 39\ telter Sc:aden”mgndmehr ferherden. Die Dio mit dom REX Pi et S milssen vor Gebrauch gereingt Trocknen e el das Implantat pulsierend einsetzen. Die mesiodistale Neigung des REX Piezolmplant wahrend der Insertion
Kontraindikationen sollte erst dann werden, wenn der Knochen volistandig verheilt ist. . 4 - . . Vor Beginn des Sterilisationszyklus sicherstellen, dass das Produkt vollstndig trocken ist — hi Ren al . und korrigieren. Wenn das Implantat nicht erkennbar in den Knochen
. o g . rden. Wiedk dbare Produkt hen den Anwendl t werden. Die Re 9 Y " g trocken ist = sowoni von aulsen als 47;& Pi o~ ;
Das REX Piezolmplant-System darfnicht bei Patienten verwendet werden, die an Erkrankungen leiden, die eine...__»_ Die geltenden undi fiir die sichere Py beachten. :’;It;ﬂunm‘ﬁég’aﬁm’:& stralzihudu?c’r:‘;esfsiﬁ\:tzv‘ye‘?geﬁnu:‘zu :gﬁw?nggrgne%gie\‘?elrgur:\r,girmzzngle?\ azlfn(‘jgelﬂg auch von innen. Zu diesem Zweck Druckiuft sowohl auf die Auienseite als auch indurch alle Offfungen blasen.  Soonit Pra(éee;ratwe Planung: Es wird eine REX Piez e Implanat Ro flrdie puirieh eindringt, die Itensitétsstufe auf der REX IPD-Konsole schrittweise erhhen. Nach Bedarf wiederholen, bis das
ggi;’aglgn nicht ralsan:( g:?:p oder die voms b, Zahnarzt Sllzbeles Zimosen Hpost g‘erden. Die Produkte sollten vor der Entsorgung gereinigt und sterilisiert werden. Produkt festtrocknen. Es wird zwar empfohlen, die folgenden validierten Schrite in das Dies verhindert das Auftreten von Flecken, Halos oder Rost. Kombmauon it Querschnitts-CT oder DVT-Scans verwendet werden, um die Starke und Qualitit des }mﬂi; ;g!st;?ﬂ/?eggrg%s;:t ist und mit seiner Schulter etwas unterhalb des Knochenniveaus liegt. Den
Pubertat oder Stilzeit b e Cl The‘rgnle « Wahrend der postoperativen Einheilphase ist es wichtig, das Implantat vor Traumala zu schiitzen und die jedoch tréagt der Anwender letztlich die Verantwortung fiir die Sterilisation verbliebenen krestalen Knochens zu beurteilen, die richtige Position des Implantatlagers zu bestimmen und die e . . .
Tg eranie von Parafunktionen und lszchi'atris <ho Stérungen. Das REX Piezolmplant.System darfiin d epn Osseointegration zu férdern, indem ein ausreichender Abstand zwischen der g er K Diese Anleitung gilt nicht fiir Implantate oder die  Die Abutments des REX Pi ystems, die Chirurgi die und die geeignete Grofie des REX Piezolmplants zu ermitteln. Bei einem digitalen Workflow sollte mit dem Anbieter der ~ Schitt 8 — Transfer-/gerades Abutment entfernen: Um ein Transfer-/gerades Abutment zu entfemen, zunéchst
ol en%en Falen nicht venwendet ﬁe{den Storungen degs Knochenstofﬁﬂechselg nmhty eingestellie und den i Zahnen und 1 oder Protheti ) nICM von REX Implants hergeste\lt werden Prothetikkomponenten werden unsteril geliefert und miissen vor der Verwendung gereinigt und sterilisiert werden. Software werden, ob Vorlagen fiir das Piezolmplant-System verfiigbar sind. die Halteschraube mit einem 0,050-Zoll-Sechskantschlissel I6sen. Wahrend des Abschraubens das Transfer-/
9 9 nicht Wachstum desgober oder eingehalten wird durch manuelle R Id)lese Anleitung gll\h nicht fir Implantate‘ oder Komponenten, die nicht von REX Implants hergestel\t werden. Vor — Rey T 1 8-Implantate werden fur die Versorgung des diinnen krestalen Restknochens empfohlen. Die gerade Abutment mit einer Zange st.ab|I\S|eren, .
L i Drogen- oder i P nicht ei endokring + Fiir den Erfolg der istes dem Patienten u N N er alle einzeln in 3 mm betragen, wenn vor der Implamatmserllon eine Schritt 9 — Abdeckschraube: Den Teil des perforierten Polybeutels mit der Abdeckschraube 6ffnen.
Stérungen, Elnnaghme von gtermden Ti Ki (Hohe oder Breite) am geben. Der Patient muss (iber die Grenzen der des die der " es 2ur B er‘%rrj:eraommt (<437°C) abspilen, um Rickstande 24 enfferen und zu verhindern, d2ss - verpacken die 5o grotsind, dass der Verschiuss nicht ulzerdehnl wird und der Beutel nicht einreift. Die Trocknung Spiit-Crest-Behandlung mit rexpandel@durchgefuhrt wird. Die Breite des muss und ﬂHQSﬁSSI auf das Implantat aufschrauben. Den 0,050-Zoll-
P jien (mit Mobilitét), unbehandeltes Knirschen oder iene, die von Kontraii sowie {iber das mégliche Risiko von 9 9 - X o erfolgtim Dampfsteriisator im Vorvakuumzyklus bei 132 °C. 5 mm 4 mm) betragen, wenn das Implantatbett mit einer anderen Technik . aneinen und die auf 15
Pressen jtus oder der (Taschen, Zysten, siner aufgeklart werden. Wahrend der Einheilphase dirfen zudem 2 EIne LOsung aus enzymatischem Reiniger und Trinkwasser mit einem pH-Wert von 7 den Alle Sterilisati miissen vom Betreiber gemaf ANSI/AAMI/ISO 17665, EN ISO 556-1 und ANSVAAMI  prapariert wird. Die Kammmessung sollte an der hochsten Stelle des Kieferkamms erfolgen. Die koronoapikale Nem anziehen. Das Weichgewebe um d\e Abdeckschraube herum vernahen. Bei dickem Weichgewebe kann

schwere Sinusitis, schlechle Mund- und Zahnhygiene und unzureichende Compliance (Patient unkooperativ-oder
unmotiviert).

Relative Kontraindikationen

nur weiche Nahrungsmmel emgenommen werden. Die Patienten miissen angewiesen werden, einen
Zahnarzt zu wenn \ les auftreten, wie Knochenabbau,
Lockerung oder Frakturen. Bei guter Mundhygiene konnte die erwartete Lebensdauer von REX

Pi je nach Kaugewohnheiten und Parafunktionen zwischen 5 und 20 Jahren liegen.

In den folgenden Situationen ist Vorsicht geboten: Langzeiteinnahme von Opioiden oder B
friihere Strahlentheraplen des Kncchens Diabetes mellitus; Einnahme von Antikoagulanzien, hamorrhagische
Diathesen, ungii (gilt auch fiir makiges bis
starkes Rauchen), Missverhaltnis zwischen Ober- und Unterkiefer.
und

+ Die Techniken, die zum Einsetzen und der R von sind, sind

hoohkomplex und erfordem spenelle Kenntnlsse Der Behandler muss vorder Anwendung des REX
sowie in

Technlken der Insemon von PressFit- Implanlaten geschult werden
Der sichere und effektive Emsatz von und den

» REXTL 1.8-Implantate diirfen erst nach Abschluss des Einheilungsprozesses, der bei hoher
Knochendichte mindestens 3 Monate und bei niedriger Knochendichte mindestens 6 Monate dauert,
prothetlsch versorgl werden.

und P werden, wenn qualifizierte Zahnarzte oder
Oralchirurgen die \mp\antatbehandlung nach MaRgabe der Gebrauchsanwelsung durchfiihren. Die

Komponenten miissen wie geliefert werden. an oder
chlrurg\schen Instrumenten kénnen zu schweren. Verletzungen oder zum Tod fiihren.
Pi 1 dirfen nur best alb modifiziert werden.

+ Der Implantologe bzw. der Zahnarzt, der die muss eine

biomechanische Studie durchfiihren, um die optimale Versorgung fiir den jeweiligen Patienten zu
ermitteln. Eine hundenprozentlge Implantaterfolgsrate kann jedoch nicht garantien werden.

. I Planung, bei der die
chirurgischen Instrumente dem radiographischen Befund nicht entsprechen, kann dazu filhren, dass eine

. zur Belastung von Pi denen bei
Implantaten Daher miissen und/oder Kontakte in Relation, bei
und bei P i werden.
+ Ein REXTL 1.8-Implantat kann auch nach O im nicht mit
einer Einzelkrone versorgt werden, wohl jedoch in anderen Bereichen.
A der Vielfalt der verfiigbaren K von Drif kann REX nicht

Uberpriifen, ob alle Kombinationen sicher und effektiv sind. Deshalb, Es wird die Verwendung von
Prothetikkomponenten von REX Implants dringend empfohlen.
* Bei voni auf REXTL 1.8
als 15° sein.
Wenn nach der Implantatinsertion mehr als 40 % der Oberfléche eines REX Piezolmplants freiliegen (nicht
von Knochen umgeben sind), sollte explantiert werden.
Mégliche unerwiinschte Ereignisse
Der Patlenl muss vor dem Eingriff tiber die Moghcnkell unerwiinschter Ere\gmsse informiert werden. Mgliche
Ereignisse im kénnen sein: Fehlende Osseointegration;

darf die nicht groRer

Angaben des Herstellers zubereiten.

3. Produkt in einen sauberen Behalter legen. Eine ausreichende Menge der enzymatischen Ldsung in den
Behalter geben. Die Komponente muss vollsténdig bedeckt sein.

4. Das Produkt 10 Minuten bei 40 °C in der Ldsung belassen, um die Menge der organischen Riickstande zu

d Nach dem andigen Eintauchen in die Losung vorsichtig alle Gewinde und kleinen
Rillen der Komponente mit einer Zahnbiirste mit weichen Nylonborsten reinigen, bis alle sichtbaren
Verunreinigungen entfernt sind.

5. Das Produkt mindestens 10 Minuten lang bei 40 °C im Ultraschallbad mit enzymatischen Lsung reinigen, um
die Menge an organischen Verbindungen auf dem Produkt zu reduzieren. Nach dem Einweichen im
Ultraschallbad etwaige Gewindeteile oder Rillen der Komponente vorsichtig abbiirsten.

6. Die Komponente unter flieBend warmem Trinkwasser mit einer Zahnburste mit weichen Nylonborsten griindlich
reinigen, ohne die Oberflache zu beschadigen, bis alle sichtbaren i entfernt sind.

ST79 durchgefiihrt werden. Die maximale Belastung des Autoklaven darf beim Sterilisieren von mehr a\s einem
Produkt im gleichen Zyklus nicht i werden. Die I darf nur in einem
Vorvakuum durchgefiihrt werden. Alle anderen Sterilisationsmethoden miissen vermieden werden. Am Ende des
Sterilisationszyklus die Produkte vor der Verwendung vollstandig abkiihlen lassen
Die Validierung der Sterilisation hat die folgenden Empfehlungen fiir eine wirksame Sterilisation bei einem SAL von
10° ergeben:

Methode: Dampf

ZyKlus: Vorvakuum, drei Zyklen

Temperatur: 132 °C (Toleranz 0 bis +3 °C)

Exposition mindestens: 4 Minuten

Trockenzeit mindestens: 20 Minuten

MRT-Sicherheitshinweise

mit destilliertem Wasser nachspiilen

7. Reinigung und die unter einer Lichtquelle i Dabei auf
Kleinteile achten, die Anschmutzungen enthalten kdnnen (z. B. Gewinde, Offnungen, Schlltze) Gegebenenfalls
den Reinigungszyklus wiederholen.

8. Alle Produkte auf
intakt sind.

9. Zur Vorbereitung auf die Sterilisation das Produkt trocknen.
*Verfahren validiert mit Enzymreiniger All-in-One 4

. Keine Produkte , die erkennbar nicht mehr

Nicht-klinische Tests haben gezeigt, dass das Piezolmplant REX TL 1.8 bedingt MRT-tauglich ist. Ein Patient mit
einem solchen Implantat kann in einem MRT-Gerét, das die folgenden Bedingungen erfiilt, sicher untersucht
werden:
« Statisches Magnetfeld von 1,5 und 3 T
+ Maximaler raumlicher Feldgradient von 1700 GauB/cm
+ Maximale angegebene spezifische Absorptionsrate (SAR) des MRT-Systems 2 W/kg,
ganzkorpergemittelt (Normalbetrieb).

Dimension (Hohe) des Kieferkamms muss groRer sein als die geplante Implantatiange, um den N. alveolaris und
andere wichtige anatomische Strukturen zu schiitzen.
In Gegenwart lokaler Wurzelreste keine Implantate inserieren. Piezo-Implantate erfordern einen Mindestabstand
von 3 mm zu anderen n 1 mm zu
Schritt 2 — an der Zur Festlegung der richtigen Implantatposition wird die
Verwendung einer chirurgischen Schablone empfohlen. Die Messungen werden mit einer normalen
Parodonta\sonde auf Korrekthe\t Uberprift. Mmdestabstande 8 bIS 10 mm von der Achse des letzten

Zahns bei 6 bis 8 mm in distalen

Die minimale i Lange des zahnlosen Kieferkammbereichs betrégt 6 mm. Die

P\Iolosleotomle muss in der Mitte des Restkamms durchgefiihrt werden.
M Eine F in der Mitte der anlegen. Hierzu
ein Pi g fiir die K (W1) , um eine Bohrung mit einem
Durchmesservon etwa 1,5 mm (koronal) und einer Tiefe von 9 mm zu schaﬂen Bei Verwendung des
Piezosurgery®-Instruments W1 soll die gréRere, obere Lasermarkierung erreicht werden.
Schritt 4 - Richtungsindikator: Mit dem Richtungsindikator Position und Winkelung der Osteotomie (entsprechend
derL& des Ki priifen. Abstand zu den Nachbarzéhnen tberpriifen.
Schritt 5 — Referenz-Pilotosteotomie: Mesial und distal der ersten Pi iie eine Referenz- Pil
durchfiihren. Der zwischen den R muss 6 mm betragen. Hierzu
ein Piezosurgery fiir die K (W1) , um eine Bohrung mit einem

Unter diesen Voraussetzungen soll das Piezolmplant REX TL 1.8 nach 15 Minuten Scannens
einen maximalen Temperaturanstieg von weniger als 2,2 °C verursachen. Im Labortest erstreckte sich das vom
Implantat verursachte Bildartefakt ca. 16,2 mm vom REX Piezolmplant aus, wenn mit einer Gradientenecho-
Impulssequenz und einem 3,0-T-MRT-System gescannt wurde.

D von etwa 1 mm koronal und einer Tiefe von 2,5 mm zu schaffen. Bei Verwendung des
Piezosurgery@-Instruments W1 soll die kleinere, untere Lasermarkierung erreicht werden.

WARNUNG: Wenn kein ausreichender mesiodistaler Freiraum in der Osteotomie vorhanden ist, erhoht sich das
Risiko einer iatrogenen Knochenfraktur.

anstelle einer Abdeckschraube ein Gingivaformer verwendet werden.
WARNUNG: Die Verwendung eines Gingivaformers, der mehr als 1 mm diber das Gingivaniveau hinausragt,
kann wahrend der Osseointegration aufgrund von erhdhtem zu einem fiihren.
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SYSTEME PIEZOIMPLANT : REX TL 1.8
Description du dispositif
Le systéme Piezolmplant consiste en des implants dentaires endt , des etdes
composants prothétiques dans une variété de dimensions adaptées aux diverses anatomies des patients. Les
implants endo-osseux Piezolmplant REX TL 1.8 sont en forme de lame formant un coin et présentent une surface
apicale traitée avec une grenaille résorbable (sablé et passivé & l'acide). lls sont proposés dans une épaisseur
buccolinguale de 1,8 mm, avec une largeur mésiodistale de 5 mm et des longueurs comprises entre 9 mm et
15 mm. Les vis de couverture protégent le filetage de la connexion de pilier lors du processus de cicatrisation des
tissus. Des vis de fixation fixent Implant et le pilier. Une diversité de piliers Piezolmplant est proposée incluant
des piliers droits, angulés, UCLA, de cicatrisation, cylindre et multi-unit. Les prothéses peuvent étre fixées par vis
etlou ciment sur les piliers. Les analogues d'implant, les transferts d'empreinte et les vis facilitent la création des
restaurations prothétiques. Un couple de serrage de 15 Nem est recommandé pour les vis de couverture, les vis
pour chapes et les vis de cicatrisation. Un couple de serrage de 25 Ncm est recommandeé pour les vis de fixation
et tous les autres piliers. Linstrumentation chirurgicale associée inclut la broche d’alignement, les jauges de
profondeur, des tournevis & six pans, une roue & main pour tournevis, des instruments d'extraction d'implant,
des inserts Pi rgery® pour la pré du site et le REX IPD avec des fixations pour

limplantation.
Les implants Piezolmplant REX TL 1.8 sont fournis pré- assembles sur un transfert d' empremte qul peut au55|
servir de pilier droit via une vis de fixation pour faciliter I Une vis de
avec chaque implant pré-assemblé. Ces dispositifs sont fabriqués en alliage de titane (Ti- 6A\ AV ELI) pourASTM
F136. L'implant assemblé et la vis de couverture incluse sont fournis stériles. Les instruments chirurgicaux et les

éti du systéme Pi sont fournis dans un état non stérile et doivent étre stérilisés

avant utilisation.

La série d'implants REX TL 1.8 a une plateforme d'implant hexagonale externe d'un diamétre de 4,1 mm.

Indications d'utilisation

Le systéme Piezolmplant est destiné a étre utilisé pour les applications d'implant dentaire pour la réhabilitation

buccale des patients totalement et partiellement édentés sur la maxillaire et la mandibule. Les prothéses sur

implant peuvent consister en des couronnes unitaires ou des bridges ainsi que des prothéses complétes ou

pamel\es Les composants prothétiques sont connectés aux implants par les piliers correspondants. Le systéme

F est prévu pour un différé.

Contre-indications

Ne pas utiliser le systeme Rex Piezolmplant si, en ralson de I'état pathologique d'un patient, une intervention
tre-indiquée ou peut étre comme telle par le dentiste traitant. Ces conditions

peuvent inclure sans Iinryitatio» maladie cardiaque, diabéte, cwrrhose séropositivité, puberté, grossesse ou

thérapie thérapie et troubles
psychlamques Ne pas utiliser le systeme Rex Piezolmplant dans les condmons suivantes lroubles du
lisme osseux, 0lés, capacité de ci ion des plaies

mcomp\ete de la maxillaire ou de la mandlbu\e abus de drogues ou de médicaments, xérostomie, systéme
affaibli, troubles , prise de stéroides, allergie au titane, une quantité
insuffisante de volume osseux (hauteur et largeur) sur \e site de 'implant, maladies parodontales non traitées
(déchaussement des dents), grincement ou serrement des dents graves non traités, infections sur le site de
I'opération ou sur les dents voisines (poches, kystes, granulomes), incluant une sinusite majeure, ou hygiéne
buccale médiocre et faible conformité (non coopératif ou non motivé).
Contre-indications associées
Il convient d'étre prudent dans les conditions médicales suivantes : exposition a I'utilisation a long terme
d'opioides ou de bisphosphonates, os préalablement irradiés, dlabete sucré, médicaments anticoagulants,
diathéses hémorragiques, conditions osseuses troubles de |
temporomandibulaire, tabagisme, modéré a lourd, ou un rapport non équilibré entre les dents supérieures et
inférieures.
Mises en garde et précautions
Les techniques requises pour placer et restaurer les implants dentaires sont hautement complexes, ce qui
exige une connaissance spécialisée. Les praticiens doivent étre formés aux techniques d'implantologie et aux
i de coupe de l'os piézoélectrique ainsi qu'aux d'insertion d'implants par pression avant
d'utiliser le systéme Piezolmplant
Lutilisation sre et efficace des implants et des accessoires chirurgicaux et prothétiques associés peut
seulemem étre obtenue si des chirurgiens qualifiés et ddment formés a la procédure effectuent le traitement
aux fournies. Les dispositifs doivent étre utilisés comme fournis. Des
modifications apportées aux implants et aux instruments chirurgicaux peuvent entrainer de graves blessures
ou la mort. Les appareils prothétiques peuvent seulement étre modifiés comme indiqué.
Une étude biomécanique rigoureuse doit étre effectuée par le chirurgien et le praticien prothésiste pour
déterminer la restauration prothétique optimale pour chaque patient. Toutefois, un taux de réussite d'implant de
cent pour cent ne peut pas étre garanti.
Une mauvaise incluant I é de réconcilier les dimensions réelles des
instruments chirurgicaux avec les tailles des mesures radiographiques peut entrainer un forage au-dela de la
profondeur prévue. Cela peut provoquer des dommages permanents du tissu qui peuvent entrainer une

jie etlou un facial

+Ne pas utiliser les implants Piezolmplant chez des patients sila position adéquate de implant, les tailles ou les
nombres nécessaires pour prendre en charge un et éventuel ne peuvent
pas étre obtenus.

+ Il est essentiel que la procédure chirurgicale minimise les traumas dus & la surchauffe des os et les dommages
aux tissus ad]acents durant I'ostéotomie piézoélectrique. Une technique chirurgicale incorrecte incluant un
examen p qui n'évalue pas le volume osseux et la qualité osseuse de la créte
a\véolaire peuvent entrainer une perte osseuse et/ou un échec de Implant.

+ Lutilisation ou la manipulation incorrecte de petites piéces dans la cavité buccale du patient peut entrainer
Inhalation et/ou la déglutition.

+ Lesimplants placés dans la maxillaire ne doivent pas perforer la membrane du plancher sinusal.

+ Lastabilité de I'mplant primaire est obtenue en tapotant doucement avec 'outil de placement REX IPD sans
endommager les parois osseuses sur le site chirurgical. Forcer I'implant au-dela de la profondeur stipulée dans
les spécifications peut conduire & un élargissement ou une fracture des parois osseuses du site de implant ce
qui pourrait empécher la fixation de Implant en toute sécurité. La stabilité primaire est essentielle pour garantir
la stabilité secondaire, ce qui est nécessaire pour la réussite a long terme du traitement implantaire.

+ Dans le cas d'une mobilité de Implant lors de 'insertion ou du placement incorrect de I'implant, il doit étre retiré.
Dans les cas d'un volume important d'os-implant par pression, il peut étre necessalre de desserrer [ \mp\ant

vasculaires ou hémorragie, qui par moments peuvent étre graves surtout chez les patients qui suivent un
traitement avec des anticoagulants et/ou des anti-agrégants.

La non-conformité aux instructions contenues dans ce document, incluant la réutilisation des produits stipulés a
usage unique, peut entrainer des dommages pour le patient, y compris des risques de blessures graves ou la
mort. Tout accident grave qui survient en relation avec ces dispositifs doit étre signalé & Rex Implants Inc. eta
l'organisme directeur compétent tel que la FDA des Etats-Unis ou 'autorité compétente de I'Etat membre dans
lequel ['utilisateur et / ou le patient réside.

Etat de livraison

Les implants Piezolmplant sont des produits & usage unique, presentes dans une poche (rlp\e placés dans une
boite en carton et stérilisés par iradiation gamma. Les implants Pi sont fournis p! és sur un

AVERTISSEMENT : Eviter la surcharge. Le nettoyage est moins efficace en cas de surcharge.
3. Définir la séquence et les paramétres suivants applicables au cycle de nettoyage :

- 1'mn, prélavage 4 I'eau froide et potable ;
-5 mn, lavage avec du détergent alcalin*™* & 55 °C + 2 °C (131 °F) ;
-1 mn, neutralisation avec une solution propre** (1/3 d'eau froide, 2/3 d'eau chaude) ;
- 1'mn, ringage a 'eau potable (1/3 d'eau froide, 2/3 d'eau chaude).
4. Désinfection :

- 5 mn, thermodésinfection a 93 °C (200 °F) avec de 'eau déminéralisée suivant les exigences nationales
les valeurs AQ ;

transfert d’empreinte qui peut aussi servir de pilier droit, via une vis de fixation pourfacwllter l'implantation. Une vis
de couverture est pré-emballée avec chaque implant pré-assemblé.

L'ensemble d'implant et la vis de couverture incluse sont fournis stériles et doivent étre manipulés de maniére
siire. Tous les produits stériles sont étiquetés « STERILE ». Ne pas utiliser les produits stériles si 'emballage est
endommagé ou déja ouvert. Ne pas utiliser les produits stériles si la date d’expiration sur 'étiquette est dépassée.
Ne pas nettoyer, re-stériliser ou réutiliser des produits stériles. En raison des caractéristiques complexes de
surface des implants Piezolmplant, il a été démontré qu'uniquement un rayonnement gamma est efficace pour
stériliser ces appare\ls Les implants Piezolmplant doivent étre entreposés dans un endroit propre, sec, exempt de
pousswere sombre et & température ambiante.

avec un outil de coupe piézoélectrique avant le retrait. Si le processus de ci n'apas le
retrait de limplant peut étre réalisé avec le retrait avec lnstrument d'extraction d'implant S etle REX IPD avec
I'accessoire de retrait. Pour retirer implant de I'ostéotomie, fixer Instrument d'extraction d'implant sur I'implant,
engager complétement l'instrument d'extraction d'implant avec I'accessoire de retrait REX IPD et initier 'action
de refrait au niveau d'intensité de la force le plus faible. Si limplant ne bouge pas, augmenter progressivement
le niveau d'intensité de la force sur REX IPD et répéter autant de fois qu'il est nécessaire pour extraire
complétement Iimplant de l'os. Durant I'extraction, 'axe de l'outil de retrait REX IPD doit étre paralléle & l'axe
d'implant longitudinal. Ne pas réutiliser I'mplant. Vérifier que l'instrument d'extraction d'implant n'est pas
endommagé, et ne pas le réutiliser si des dommages sont observés. Le traitement implantaire doit étre répété
seulement lorsque l'os a entiérement cicatrisé.

Se conformer a la réglementation locale actuelle et a la procédure de I'établissement actuelle pour I‘élimination
siire des dispositifs médicaux ; veiller a les nettoyer et les stériliser avant de les éliminer.

+ Durant la période de cicatrisation post-opératoire, il est essentiel de protéger Iimplant contre un traumatisme et
de favoriser 'ostéo-intégration en assurant un dégagement adéquat entre la prothése et les dents antagonistes,
les éléments d’un bridge prothétique fixe ou des éléments prothétiques amovibles.

Il est essentiel de donner des instructions au patient pour garantir la réussite du traitement implantaire. Le
patient doit &tre conscient des limitations du traitement, de I'mportance de I'hygiéne buccale et de la non
observation des contre-indications, ainsi que du risque potentiel des effets adverses. Durant la période de
cicatrisation, un régime d'aliments mous doit &tre prescrit. Les patients doivent étre avisés de consulter un
médecin si des dela de lmplant survi t incluant la résorption osseuse, le
desserrement et/ou la fracture. En respectant une bonne hygiéne buccale, la durée de vie estimée des implants
Piezolmplant peut aller de 5 & 20 ans selon les habitudes de mastication et parafonctionnelles.

Les implants REX TL 1.8 peuvent étre restaurés seulement lorsque le processus de cicatrisation est terminé,
incluant au moins 3 mois de cicatrisation pour une densité osseuse élevée et 6 mois pour une densité osseuse
faible.

La charge occlusale sur tout implant Piezolmplant devrait étre similaire a celle des implants conventionnels. Les
contacts traumatiques etiou parafonctionnels dans la relation centrique, la latéralité droite et gauche et la
protrusion doivent étre évités.

Limplant REX TL 1.8 Piezolmplant ne peut pas soutenir une couronne unitaire dans la région molaire méme
lorsque 'ostéo-intégration est terminée, mais peut soutenir une couronne unitaire si elle est placée ailleurs.

En raison de la grande diversité des appareils prothétiques tiers disponibles, les implants Rex ne peuvent pas
vérifier que toutes les combinaisons possibles avec le dispositif sont siires et efficaces. Par conséquent,
I'uilisation de dispositifs prothétiques fabriqués par Rex Implants est fortement recommandeée.

Si des piliers personnalisés sont utilisés avec les implants de la série REX TL 1.8, I'angulation ne doit pas étre
supérieure a 15°.

Aprés le placement de 'implant, si plus de 40 % de la surface d'un implant Piezolmplant est exposée (c.-a-d.
n'est pas entourée par de I'0s), Iimplant doit étre retiré du patient.

Effets |ndes|rables potentlels

Avant veiller au patient les effets indésirables potentiels. Les effets
indésirables potentiels liés & I'utilisation des implants dentaires peuvent inclure : un échec d'intégration ; une
réduction de 'intégration ; une déhiscence de plaie nécessitant une greffe osseuse ; une fracture de l'os
maxillaire ; la perforation des éléments suivants : sinus maxillaire, bord mfeneur dela mand\bule parois osseuses
labiales et linguales, canal alvéolaire, et gencive ; abces, fistules,
douleur persistante, réduction de la sensibilité, paresthésie, hyperplasie, réduction osseuse nécessitant une
chirurgie, fracture de I'implant, infections systémiques, Iésions nerveuses ou autres atteintes nerveuses, et [ésions.

Les é du systéme Pi , le support d'aide a la chirurgie et les instruments
chlrurg\caux sont fournis non stériles et doivent étre slenl\ses avant ['uilisation conformément aux instructions
données ci-dt . Les inserts Piezosurgery®, les REXIPD et le REX IPD sont aussi fournis non
stériles et doivent étre nettoyés et stérilisés conformemem aux instructions d'utilisation fournies avec I'appareil.
Tous les piliers dentaires et les appareils prothétiques sont indiqués pour un usage unique.
Nettoyage/retraitement
Les appareils du systeme Piezolmplant fournis non stériles doivent étre nettoyés avant I utiisation initiale. Nettoyer
les appareils réutilisables aprés chaque utilisation. Les procédés de nettoyage doivent avoir lieu mmedlatemem
aprés utilisation pour éviter que les contaminants ne s'incrustent sur les dispositifs. Méme s'il est

- La thermodésinfection automatisée n'a pas été testée de maniére expérimentale. Selon la norme ISO
15883-1, tableau B.1 [4] la thermodésinfection & une température de 90 °C [200 °F] pendant 5 mn donne une
valeur AQ de 3 000

5. Inspecter I'appareil sous une source lumineuse appropriée, en faisant attention aux détails qui peuvent contenir
de la saleté (par ex. les filetages, les trous, les fentes) et si nécessaire, répéter le cycle de nettoyage.

6. Inspecter tous les appareils pour détecter des signes d'usure. Ne jamais utiliser d’appareil dont I'ntégrité est
visiblement compromise.

7. Sécher I'appareil en vue de la stérilisation.

**Procédure validée avec le laveur désinfecteur PG8535 de Miele. Programme Miele DES-VAR-TD. Détergent

alcalin : neodisher® FA (0,2 % v/v) Liquide neutralisant : neodisher® Z (0,1 % viv)

Séchage

Avant de commencer le cycle de stérilisation, s'assurer que I'appareil est complétement sec, tant a I'extérieur qu'a
lintérieur. Pour cela, souffler de I'air comprimé depuis I'extérieur et dans les trous ; cela permet d'éviter 'apparition
de taches, de halos ou de rouille sur 'appareil.

Stérilisation
Les pmers du systéme Piezolmplant, le support d'aide a la chirurgie, les instruments chirurgicaux et les
de ion sont fournis non stériles et doivent étre nettoyés et stérilisés avant lutilisation. Ces

que les étapes validées suivantes soient incluses dans un protocole de retraitement, I'utilisateur final est

entiérement responsable de la propreté de 'appareil. Ces instructions ne sont pas destinées aux implants ou aux

appareils qui ne sont pas fabnques par Rex Implants.

Meéthode de nette manuelle

1. Rincer 'appareil avec de 'eau froide potable du robinet (< 43°C; <109°F) pour éliminer les débris et empécher
la coagulation du sang.

instructions ne sont pas destinées aux implants ou aux appareils qui ne sont pas fabriqués par Rex Implants.
Avant la stérilisation, emballer tous les appareils individuellement dans des sachets de stérilisation autocollants
standards agréés par la FDA qui sont assez grands pour ne pas étirer le joint hermétique ou déchirer 'emballage.
Le séchage doit se faire & 'intérieur du stérilisateur & vapeur pendant le cycle pré-vide & 132 °C (270 °F),

Toutes les phases de stérilisation doivent étre effectuées par I'opérateur en conformité aux normes ANSI/AAMI/
1SO 17665-1, EN 1SO 556-1 et ANSI/AAMI ST79. Ne pas dépasser la charge maximale de I'autoclave lors de Ia

2. Préparer une solution de détergent enzymatique* et d'eau potable du robinet au pH 7, selon les
fabricant.

3. Placer 'appareil dans un contenant propre. Ajouter une quantité suffisante de solution de détergent enzymatique
dans le contenant pour couvrir complétement.

4. Laisser tremper I'appareil pendant 10 minutes & 40 °C (104 °F). Cela permettra de réduire les résidus
organiques. Une fois trempé dans la solution de détergent enzymatique, brosser délicatement les parties filetées
et les petites rainures de I'appareil & I'aide d'une brosse a dents avec des poils de nylon souples jusqu'a ce que
toute contamination visible soit éliminee.

5. Placer I'appareil dans un bain a ultrasons contenant une solution de détergent enzymatique & 40 °C (104 °F)
pendant au moins 10 minutes. Cela permettra de réduire les composés organiques des dispositifs. Aprés une
immersion dans le bain & ultrasons, brosser délicatement les parties filetées et les petites rainures de I'appareil.

6. Sous un filet d'eau chaude du robinet, et & 'aide d'une brosse & dent en nylon, nettoyer I'appareil en profondeur
sans endommager la surface. Procéder au nettoyage jusqu'a ce que toutes les traces visibles de saleté soient
éliminées. Effectuer le ringage final & I'eau distillée.

7. Terminer le nettoyage et inspecter 'appareil sous une source lumineuse appropriée, en faisant attention aux
détails qui peuvent contenir de la saleté (par ex. les filetages, les trous, les fentes) et si nécessaire, répéter le
cycle de nettoyage.

8. Inspecter tous les appareils pour détecter des signes d'usure. Ne jamais utiliser d'appareil dont I'ntégrité est
visiblement compromise.

9. Sécher I'appareil en vue de la stérilisation.

*Procédure validée avec le delergem enzymanque All-in-One 4.

Méthode de

1. Effectuer un pré-nettoyage en suivant les étapes 1a 6 de la méthode de nettoyage/retraitement désinfectant
manuelle.

2. Placer I'appareil pré-nettoyé dans un plateau métallique puis dans un thermodésinfecteur*.

REMARQUE : Placer les appareils dans le laveur afin d'éviter les zones mortes et que 'eau puisse s'écouler

correctement. S'assurer également que les appareils sont correctement en place dans le panier & laver et quils ne

peuvent pas se déplacer pendant le processus de lavage. Tout choc pourrait les endommager.

du

de p\usweurs dans le méme cycle. La stérilisation doit étre effectuée

Synopsis de technique chirurgicale

La procédure correcte de mise en place de [' implant consiste en plusieurs étapes chirurgicales qui sont brievement
décrites ci-d . Les i ions fournies ci-d sont des directives générales et peuvent ne pas
s'appliquer a tous les cas Un dispositif Piezosurgery® de Mectron doit étre utilisé pour la création
d'ostéotomie. Une coupe est compléte lorsque linsert se déplace librement & l'intérieur de I'ostéotomie. La
profondeur appropriée de I'ostéotomie pour chaque insert Piezosurgery® doit étre déterminée aprés une étude
attentive de 'anatomie du patient.

Les inserts Piezosurgery ® W1, W2, W3, W4 et W4-H sont décrits dans le tableau ci-dessous. Ces dispositifs ont
£té congus exclusivement pour une utilisation sur les implants Piezolmplant et il est recommandé de les utiliser
avec cette technique chirurgicale.

densité osseuse comme é par iie ou images de a
faisceau conique.
Pendant I' vérifier fré le degré correct de alaide dela jauge de profondeur

W4 ; ne pas dépasser le second marquage laser (5 mm). Siplus d' espace buccolingual est nécessaire, l'insert
P\ezosurgery@ W4-H peut étre utilisé ; ne pas depasser le tronswme marquage laser (3 mm). Pendant

vérifier fré le degré de alaide de la jauge de profondeur W4-H.
AVERTISSEMENT : L'absence d'espace buccolingual approprié dans I'ostéotomie augmente le risque de fracture
osseuse iatrogéne. Ce risque peut étre accru avec des longueurs d'implant plus courtes pour des os avec un taux
de minéralisation élevé.

AVERTISSEMENT Lutilisation de I'insert W4-H crée une ostéotomie de la méme taille que la partie coronaire

de l'implant, éliminant ainsi la compression de limplant a 'intérieur de I'os. Dépasser le troisieme
marquage laser de linsert peut entrainer une absence de stabilité primaire, rendant impossible la mise en place
immédiate de 'implant REX TL 1.

Elape 7 - Mise en place de I>|mplan La roue & main pour tournevis (TK) est utilisée pour extraire l'ensemble

de I'emballage et le‘placer manuellement dans I'ostéotomie.

Lmsemon du Piezolmplant au site d'ostéotomie s'effectue a I'aide du dispositif REX IPD. Sélectionner 'action
d'insertion et le niveau de puissance le plus bas (1) sur la console REX IPD. Sélectionner I'accessoire de
percussion approprié (antérieur ou postérieur) et fixez-le & la piece a main REX IPD 4 l'aide de la clé.

Insérer la pointe du percuteur dans la téte du pilier de transfert/droit pré-assemblé. Utiliser le REX DPI pour frapper
I|mplam Surveiller en continu I'nclinaison mésio-distale de l'implant Piezolmplant pendant lnsertion et la corriger

. Marquage laser (mm
Insert N Epaisseur
Piezosurgery® Fonction maximale (mm) dela ‘I?:vga“ilgur de
W1 Créer une ie pilote initiale 15 26,92
Scier avec une micro-scie pour
w2 connecter les pilotes 08 911,13,15
Affiner I'ostéotomie afin d'enlever les
W3 débris dos 09 9,11, 13,15
W4 Elargir |' 1.6 35,7, 9
W4-H Elargir I 1.8 52,3
Etape 1 - Planification : Un gabarit radi ique de P est fourni pour 'étude

pré-chirurgicale de chaque site d mplanlat\on Le gabarit radiographique de I'implant: don étre utilisé en
combinaison avec des i images radi en coupe des 4 faisceau
conique afin d' eva\uer I'épaisseur et la qualité de I'os crestal re5|duel d'évaluer la position correcte du site de
limplant et de déterminer la taille de Pi plu a utiliser. Pour un flux de travail numérique,
veuillez contacter votre fournisseur de logiciels afin de déterminer si des gabarits sont disponibles pour le systéme
Piezolmplant.

Les implants REX TL 1.8 sontrecommandes pour le traitement de ['os crestal résiduel mince. La largeur de la
créte buccolinguale doit étre d'au moins 3 mm si unertechnique de créte fendue avec les rexpanders est effectuée
avant le placement de l'mplant. La Iargeurde la crete buccolinguale doit étre d’au moins 3,5 mm(au moins 4 mm
serait préfé pour les autres: i ion du site chirurgical. La mesure de la créte doit étre
effectuée au sommet de la créte. La distance corana\re -apicale (hauteur) de la créte doit éfre supérieure a la

Si l'implant ne s'insére pas de maniére significative, augmenter progressivement le niveau
d intensité sur la console REX IPD. Répéter au besoin jusqu'a ce que Implant soit complétement inséré avec son
épaulement légérement en dessous du niveau de 'os. Retirer le percuteur REX IPD.
Etape 8 — Retrait du transfert: Ufiliser un tourevis & six pans de 0,050 po pour retirer le pilier e transfert/droit de
Iimplant en dévissant la vis de fixation. Tout en dévissant, stabiliser le pilier de transfert/droit avec une pince.
E :tape 9 — VVis de couverture : Ouvrir le avisde rture de la pochette perforée.
Retirer a vis de couverture et serrer & la main sur Implant. Placer un tournevis hexagonal de 0,050 po sur une clé
dynamométrique étalonnée et serrer la vis de couverture & un couple de 15 Nem. Suturer les tissus mous autour
de la vis de couverture<En présence de tissus mous et épais, une vis de cicatrisation peut étre utilisée a la place
d'une vis de couverture.
AVERTISSEMENT : Une vis de cicatrisation qui se prolonge de plus de 1 mm au-dela du tissu gingival peut
entrainer un échec de lmplant en raison de la pression accrue de la langue pendant le processus

-y

Iongueur d'implant souhallee afin de s'assurer que le nerf alvéolaire et les autres caractéristiques anatomiques

un autoclave & pré-vide. Eviter toute autre méthode de stérilisation. A la fin du cycle de stérilisation, laisser refrmdlr
les appareils complétement avant utilisation.
La validation de la stérilisation a montré que les recommandations suivantes pour la stérilisation étaient efficaces
pour un NAS de 10°.

Méthode : Vapeur

Cycle : Pré-vide pour trois cycles

Température : 132 °C (270 °F ; tolérance 0 °C a + 3 °C)

Durée d’exposition minimum : 4 minutes

Durée de séchage minimum : 20 minutes
Informations de sécurité IRM
Des essais non cliniques ont démontré que le Piezolmplant REX TL 1.8 est conditionnel RM. Un patient portant cet
appareil peut étre scanné en toute sécurité dans un systéme RM conforme aux conditions suivantes :

+ Champ magnétique statique de 1,5 Tet3 T,

+ Gradient du champ magnétique spatial maximum de 1700 gauss/cm, et

+ Systéme RM maximum signalé, taux d'absorption spécifique (TAS) moyen pour le corps entierde 2 Wikg

(mode de fonctionnement normal).

Dans les conditions de balayage définies ci-dessus, il est prévu que le systéme Piezolmplant REX TL 1.8 produise
une hausse de température maximale inférieure & 2,2 °C au bout de 15 minutes de balayage continu. Dans les
essais non cliniques, 'artefact d'image causé par l'appareil se prolongeé d'environ 16,2 mm de l'implant Rex
Piezolmplant lorsqu'il est représenté avec une séquence d'impulsions a écho de gradient et un systéme IRM 3.0 T.
Ouverture de I'emballage stérile
Ouvrir la boite en carton et en extraire le contenu 4 l'aide de gants non stériles. Ouvrir le sac Mylar

sont pl

Ne pas placer d'implants.en présence de résidus de racines locales. Une distance minimale de 3 mm est
nécessaire entre les implants Piezo\mplan( et d'autres implants et 1 mm par rapport aux dents proximales.
Etape 2 Il est recommandé d'utiliser un stent ou un guide chirurgical afin de
positionner correctement limplant. Vérifiez les mesures appropriées a I'aide d'une sonde dentaire standard :
8-10'mm de I'axe de la derniére dent a racine unique dans le cas de I'édentulisme partiel.; 6-8 mm de distance
mésio-distale par rapport aux dents p! dans le cas du La dimension.de la créte
minimale (mésio-distale) est de 6 mm et 'ostéotomie initiale doit étre effectuée au centre de l'os crestal résiduel.
Etape 3 - Ostéotomie pilote : Créer une ostéotomie pilotedu centre de la position deimplant désirée. Utilisez un
insert de chirurgie osseuse piézoélectrique pour la perforation de I'os (W1) pour créer un trou qui mesure environ
1,5 mm de diamétre (partie coronale) et 9 mm de profondeur. Si vous utilisez un insert W1 Piezosurgery®,
s'assurer d'atteindre le plus grand marquage laser supérieur.
Etape 4 - Broche dalignement : Utiliser la broche d'alignement pour vérifier que la position et I'angulation de
l'ostéotomie correspondent a 'axe de la créte osseuse. Veérifier la distance avec les dents proximales.
Etape 5 - Ostéotomie de référence : Effeictuer.une ostéotomie pilote de référence de chaque coté (meswl et dlstal)
de l'ostéotomie implantaire initiale:La distance totale entre les ostéotomies de référence doit étre supeneure a
6 mm. Utiliser un insert de chirurgie osseuse piézoélectrique pour la perforation de I'os (W1) pour créer un trou qui
mesure environ 1 mm de diameétre dans la partie coronale et 2,5 mm de profondeur. Si vous utilisez un insert W1
Piezosurgery®, s'assurer d'atteindre le plus faible marquage laser inférieur.
AVERTISSEMENT : L'absence d'espace mésiodistal approprié dans I'ostéotomie augmente le risque de fracture
osseuse iatrogenes

et déposer la pochette Tyvek stérile dans un plateau stérile. Ne pas laisser la pochette Tyvek entrer en contact
avec des objets non stériles. Utiliser des gants stériles pour ouvrir la pochette Tyvek dans le sens de I'ouverture
par pelage de chevron et retirer la pochette Tenir l'implant pré blé emballé et ouvrir la plus
grande partie du sachet & l'aide de ciseaux chirurgicaux sans laisser tomber le contenu. Connecter la roue & main
pour tournevis (TK)  la téte carrée du transfert pré-assemblé a I'mplant et extraire limplant pré-assemblé de la
pochette transparente. Aprés la mise en place de limplant, tenir la vis de couverture emballée et ouvrir la plus
petite partie du sachet & l'aide de ciseaux chirurgicaux sans laisser tomber le contenu. Retirez la vis de couverture
de la pochette.

pilotes & l'aide de l'nsert scie pour la chirurgie

Etape 6 - Ostéotomie de la créte : Connecter les osté
z08lectiate (W2). oo

de I' doit dépasser la longueur de I'implant & insérer. Affiner
l'ostéotomie afin d‘enlever les débris d'os (msert W3). La jauge de profondeur W3 peut étre utilisée pour vérifier la
et q laser sur les jauges de profondeur correspondent aux

marquages laser sur l'insert Piezosurgery® assome

Les inserts rexpanders et/ou Piezosurgery® peuvent étre employés pour atteindre I'espace buccolingual optimal
avec au moins 1 mm d'épaisseur de I'os aux niveaux buccal et lingual sur la surface de 'implant. Si les inserts
Piezosurgery® sont utilisés pour élargir 'ostéotomie buccolinguale, commencer avec l'insert W4. Le degré de

ion dépend de la de travail prévue, et cela devrait augmenter avec I'accroissement de la

surle site

IFU-0TARév 0, publié le 22 mai 2020. Des i sont
hitp:/fwww.reximplants.com. rexpander®est une marque déposée de Rex Implants, Inc.

‘ Fabricant

d] Date de fabrication

® Ne pas réutiliser / usage unique

8 Date limite d'utilisation

Code du lot
Numéro de référence

Représentant agréé au sein de la
Communauté européenne

Ne pas utiliser si l'emballage est
endommagé

@ Plate-forme hexagonale externe

U Collier de pilier
STERILE[R] Stérilisé par irradiation

Larticle ne présente aucun danger connu

[E Consulter les instructions d'utilisation

Attention, consulter les

documents d’accompagnement

Sur ordonnance uniquement. Cet appareil est
RxOnly en vente par ou sur [ordonnance d'un

médecin ou d'un praticien ddiment autorisé.

ITALIANO, ISTRUZIONI PER L'USO
SISTEMA PIEZOIMPLANT: REX TL 1.8
Descrizione del dispositivo
I sistema Piezolmplant & costituito da impianti dentali endossei, strumenti chirurgici e componenti protesici di
varie dimensioni per adattarsi alle diverse anatomie dei pazienti. Gli impianti endossei Pi REXTL1.8

+ Non utilizzare gli impianti Piezolmplant se non & possibile ottenere la posizione, le dimensioni o il numero di
impianti adeguati necessari per sostenere il carico funzionale ed eventualmente parafunzionale del paziente.

+ E fondamentale che la procedura chirurgica nduca al minimo i traumi dovun al surriscaldamento osseo e il
danno ai tessuti adiacenti durante I' Tecniche improprie, inclusi studi

sono del tipo a lama, cuneiformi con superficie apicale trattata con mezzi abrasivi riassorbibili (sabbiati e
passivati in acido). Sono caratterizzati da uno spessore bucco-linguale di 1,8 mm e una larghezza mesio-distale

di 5 mm e sono disponibili in lunghezze comprese tra 9 mm e 15 mm. Le viti di copertura proteggono le filettature

del collegamento del moncone durante il processo di guarigione dei tessuti. Le viti di ritenzione fissano Impianto
al moncone. Esistono diversi tipi di monconi Piezolmplant, tra cui: dritto, angolato, calcinabile, di guarigione,
cilindrico e multi-unit. Le protesi possono essere cementate o avvitate ai monconi. Analoghi da laboratorio,

transfer da impronta e apposite viti facilitano la creazione del restauro protesico. Per e viti di copertura, le viti per

cappette e i monconi di guarigione si consiglia una coppia di serraggio di 15 Ncm. Per le viti di ritenzione e per

tutti gli altri monconi si consiglia una coppia di serraggio di 25 Nem. Gli strumenti chirurgici associati al sistema

comprendono perno di parallelismo, fac simili implantari, cacciaviti esagonali, manici per cacciaviti, supporti per
rimozione, rexpanders, inserti per manipoli Piezosurgery® per la preparazione del sito e IPD REX con i relativi

inserti.

Per facilitarne l'inserimento nel sito chirurgico, gli impianti Piezolmplant REX TL 1.8 vengono forniti preassemblati

a un transfer da impronta, che puo anche fungere da moncone dritto trattenuto mediante vite di ritenzione. Una
vite di copertura & inclusa nella di ogni impianto pi Questi dispositivi sono fabbricati in

lega di titanio (Ti-6Al-4V ELI) conforme allo standard ASTM F136. L'impianto preassemblato e la vite di copertura

che non valutino correttamente il volume e la qualita ossei della cresta alveolare, possono portare
alla perdita ossea e/o al fallimento implantare.

+ Se si manipolano o utilizzano piccoli componenti in modo scorretto all'interno del cavo orale del paziente, questi
rischia di inalarli o inghiottirli.

+ Gli impianti inseriti nella mascella non devono perforare la membrana del pavimento sinusale
+ La stabilita primaria dell'impianto si ottiene battendo leggermente con I''PD REX senza danneggiare le pareti

eventuali gravi incidenti correlati a questi dispositivi a Rex Implants Inc. e all'agenzia governativa competente,
come I'FDA statunitense o I'autorita competente dello Stato membro in cui risiedono I'utente e/o il paziente.
Fornitura

Gli impianti Piezolmplant sono monouso e vengono forniti in tripla busta, posta in una scatola di cartone e
sterilizzata con raggi gamma. Per facilitarne l'inserimento nel sito chirurgico, gli impianti Piezolmplant vengono
forniti preassemblati a un transfer che pud anche fungere da moncone dritto trattenuto mediante vite di ritenzione.
Una vite di copertura & inclusa nella di ogni impianto

Limpianto preassemblato con moncone e la vite di copertura inclusa sono forniti sterili € devono essere
maneggiati in modo sicuro. Tutti i prodotti sterili sono contrassegnati dalla dicitura “STERILE”. Non utilizzare i
prodotti sterili se la confezione & danneggiata o gia aperta. Non utilizzare i prodotti sterili oltre la data di scadenza
nponam sull'etichetta. Non pul\re risterilizzare o riutilizzare i prodotti sterili. Date le complesse caratteristiche

ossee del sito chirurgico. L'inserimento forzato dellimpianto a una profondita maggiore di quella specificata pud
portare all'espansione o alla frattura delle pareti ossee del sito di impianto, impedendo quindi il fissaggio efficace
dellimpianto stesso. La stabilita primaria & fondamentale per assicurare unidonea stabilita secondaria,
necessaria per la riuscita a lungo termine del trattamento implantare.

In caso di mobilita implantare in fase di inserimento o di posizionamento implantare scorretto, rimuovere
Iimpianto. In caso di grande quantita di ancoraggi impianto-0sso a pressione, I'mpianto deve essere allentato
con uno strumento da taglio piezoelettrico prima di essere rimosso. Se il processo di guarigione non & ancora
iniziato, & possibile rimuovere ['impianto utilizzando il supporto per rimozione S e lo strumento IPD REX con
inserto per rimozione. Per rimuovere l'impianto dall'osteotomia, fissare il supporto per rimozione allimpianto,

inclusa vengono forniti sterili. Gli strumenti chirurgici e i componenti protesici del sistema Pi
forniti non sterili e pertanto devono essere sterilizzati prima dell'uso.
La serie di impianti REX TL 1.8 comprende una piattaforma per impianto con esagono interno da 4,1 mm di
diametro (4,1 mmD),
Indicazioni per 'uso
Il sistema Piezolmplant & destinato a essere utiizzato per le applicazioni di implantologia dentale per la

il orale di pazienti parzi edentuli nella mascella e nella mandibola. | restauri
implantoprotesici possono essere costituiti da corone o ponti singoli oppure da protesi totali o parziali. |
componenti protesici vengono collegati agli impianti mediante i relativi monconi. Il sistema Piezolmplant &
progettato per il carico ritardato.
Controindicazioni
Non utilizzare il sistema Rex Piezolmplant su pazienti che soffrono di condizioni mediche che rendono
sconsigliabile I'intervento chirurgico o che possono essere in altro modo considerate una controindicazione dal
dentista curante. Tali condizioni possono includere, a h(o\o non esausllvc malatlle cardiache, diabete, CINDS\
positivita all'HIV, puberta, terapia
terapia parafunzionale e disturbi pswcmatnm Non utilizzare il sistema Rex P|ezo\mplanl in presenza delle
seguenti condizioni: disturbi del metabolismo osseo, disturbi emorragici non controllati, capacita di

crescita i della mascella o della mandibola, abuso di droghe o di alcol,

xerostomia, sistema immunitario indebolito, disturbi endocrini incontrollabili, uso di steroidi, allergia al fitanio,

vengono

quantita insufficiente di volume osseo (altezza e larghezza) nel sito dell'impianto, malattie parodontali non trattate

(mobilita dei denti), digrignamento o serraggio dei denti grave non trattato, infezioni nel sito operatorio o nei denti
attigui (tasche, cisti, granulomi), comprese le sinusiti maggiori, o scarsa igiene della bocca e dei denti e scarsa
collaborazione o motivazione del paziente.

Controindicazioni relative

Prestare particolare attenzione in caso di: esposizione all'uso a lungo termine di medicinali oppiacei o bifosfonati,

osso precedentemente irradiato, diabete mellito, uso di farmaci amlccagu\aml diatesi emorragica, condizioni

iche dell'osso i, disturbi all' uso di tabacco inclusa I'abitudine
al fumo con frequenza da moderata a elevata o rapporto sbilanciato tra i denti superiori e quelli inferiori.

Avvertenze e precauzioni

+ Le tecniche necessarie per posizionare e restaurare impianti dentali sono estremamente complesse e
richiedono conoscenze specialistiche. Prima di utilizzare il sistema Piezolmplant, gli odontoiatri devono essere
formati in implantologia, tecniche di ia con strumenti pi ici e tecniche di i degli
impianti press-fit.

» L'uso sicuro ed efficace degli impianti e dei relativi dispositivi chirurgici e protesici pud essere garantito solo se
il trattamento implantare viene eseguito da chirurghi qualificati e specializzati nella procedura in modo
conforme alle istruzioni fornite. | dispositivi devono essere utilizati cosi come vengono fomniti. Eventuali
modifiche apportate agli impianti e agli strumenti chirurgici possono provocare lesioni gravi o morte. |
dispositivi protesici possono essere modificati solo come indicato nelle istruzioni.

Un attento studio biomeccanico deve essere eseguito dal chirurgo e dal protesista per individuare la protesi
dentale ottimale per ogni paziente. Si sottolinea che non & possibile garantire un tasso di successo
dellimpianto del cento per cento.

Una pianificazione chirurgica inadeguata, compresa la mancata riconciliazione delle dimensioni effettive degli

strumenti chirurgici con quelle delle misure radiografiche, pud portare a perforazioni oltre la profondita prevista.

Cio pud provocare danni i ai tessuti con facciale

permanente.

emorragia e/o i

il supporto per rimozione con l'inserto per rimozione dell'lPD REX e iniziare I'azione
dirimozione con il livello di intensita della forza piti basso. Se I'impianto non si muove, aumentare di un livello
lntensita della forza dell'|PD REX e ripetere finché Iimpianto non € stato estratto completamente dall'osso.
Durante I'espianto, 'asse dell'inserto di rimozione delllPD REX deve essere parallelo all'asse longitudinale
dell'impianto. Non riutilizzare I'mpianto. Ispezionare il supporto per rimozione per verificare se & danneggiato e,
in caso di danni visibili, non riutilizzarlo. Il trattamento implantare puo essere effettuato nuovamente solo dopo la
completa guarigione dell'osso.

Seguire le normative locali vigenti e i protocolli attuali della struttura per quanto riguarda lo

sicuro

i degli impianti Pi & stato dimostrato che possono essere sterilizzati efficacemente solo
mediante raggi gamma. Conservare gli impianti Piezolmplant in un luogo pulito, asciutto, privo di polvere; al buio e
a temperatura ambiente.
Gli strumenti chirurgici, il vassoio chirurgico e i componenti protesici del sistema Piezolmplant vengono forniti non
sterili e devono essere sterilizzati prima dell'uso secondo le istruzioni fornite di seguito. Anche gli inserti
Piezosurgery®, 'PD REX e i relativi accessori sono forniti non sterili e devono essere puliti € sterilizzati seguendo
le istruzioni per I'uso fornite con il dispositivo. Tutti i monconi dentali e i dispositivi protesici sono concepiti come
MoNouso.
Pulizialricondizionamento
| dispositivi del sistema Piezolmplant forniti non sterili devono essere accuratamente puliti prima del primo utilizzo.
Pulire i dispositivi riutilizzabili tra un utilizzo e il successivo. Svolgere le progedure di pulizia immediatamente dopo
I'ufilizzo al fine di evitare I'essiccazione degli agenti contaminanti sui dispositivi. Si raccomanda di includere nel
protocollo di ricondizionamento i sequenti passaggi validati, tuttavia la responsabilita della pulizia del dispositivo
ricade in via definitiva sull utente finale. Le presenti istruzioni non si riferiscono @ impianti o dispositivi non prodotti
da Rex Implants.

Metodo di con manuale

dei dispositivi; prima di gettare i dispositivi, pulirli e sterilizzarli.

Durante il periodo di guarigione post- toria, & l'impianto dai traumi e promuovere
l'osteointegrazione, garantendo un'adeguata distanza tra il restauro implantare e i denti antagonisti, gli elementi
del ponte protesico fisso o gli elementi protesici rimovibili.

+ Fornire istruzioni al paziente & essenziale affinché il trattamento abbia esito positivo. Il paziente deve essere
consapevole degli eventuali limiti del trattamento, dellimportanza delligiene orale, della necessita di evitare le
situazioni di controindicazione e del potenziale rischio di effetti avversi. Durante il periodo di guarigione deve
essere prescritta una dieta a base di alimenti morbidi. Informare i pazienti della necessita di consultare un
medico in caso di cambiamenti nelle prestazioni dell'impianto, compresi i casi di riassorbimento osseo,
mobilizzazione e/o frattura. In condizioni di buona igiene orale, la durata prevista degli impianti Piezolmplant puo
variare tra i 5 e i 20 anni, a seconda delle abitudini parafunzionali e masticatorie.

+ E possibile protesizzare gli impianti REX TL 1.8 solo al termine del processo i guarigione, dopo almeno 3 mesi
dalla guarigione in 0sso ad alta densita e 6 mesi in 0sso a bassa densita.

+ Il carico occlusale su qualsiasi impianto Piezolmplant deve essere simile a quello posto sugli impianti
convenzionali. Evitare contatti parafunzionali e/o traumatici in relazione centrica, lateralita destra e sinistra e
protrusione.

+ Limpianto Piezolmplant REX TL 1.8 non puo sostenere una singola corona nella regione molare anche dopo il
completamento dell'osteointegrazione, pud invece sostenerla se posizionata altrove.

Acausa della grande varieta di dispositivi protesici di terze parti esistenti, Rex Implants non & in grado di
verificare che tutte le combinazioni di dispositivi siano sicure ed efficaci. Si consiglia quindi vivamente di
utilizare dispositivi protesici fabbricati da Rex Implants.

Se si utilizzano monconi di altri produttori con gli impianti della serie REX TL 1.8, I'angolazione non deve essere
superiore a 15°.

+ Dopo il posizionamento dell'impianto, se piti del 40% della superficie dellimpianto Piezolmplant & esposta (cioé
non circondata da 0ss0), & necessario procedere alla rimozione dell'impianto.

Potenziali eventi avversi
Comunicare i potenziali eventi avversi al paziente prima dell'intervento chirurgico. | potenziali eventi avversi legati
all'uso di impianti dentali possono includere: mancata integrazione; riduzione dellintegrazione; deiscenza della
ferita che richiede I'innesto osseo; frattura dell'osso di: seno bordo inferiore
della mandibola, pareti ossee labiali e linguali, canale alveolare e gengiva; ascessi, fistole, suppurazione,

, dolore riduzione della'sensibilita, parestesia, iperplasia, eccessiva
riduzione ossea che richiede un mtervento chirurgico, frattura dell'impianto, infezioni sistemiche, lesioni nervose o
altri danni ai nervi ¢ lesioni vascolari 0 emorragie, che a volte,possono essere gravi soprattutto nei pazienti in

con elo i

La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente documento, incluso il riutilizzo di prodotti
contrassegnati come monouso, pud causare danni.al paziente, inclusoiil rischio di lesioni gravi o morte. Segnalare

1. Sci il dispositivo in acqua corrente potabile fredda (< 43 °C; < 109 °F) per rimuovere i detriti ed evitare
la coagulazione del sangue.

2. Preparare una soluzione con detergente enzimatico* e acqua corrente potabile con pH 7 seguendo le istruzioni
del produttore del detergente.

3. Collocare il dispositivo in un pulito. Aggiungere nel
enzimatica sufficiente a coprire completamente il dispositivo.

4. Lasciare il dispositivo immersoper 10 minuti a 40 °C (104 °F). Questo passagglo serve a ndurre i residui

una quantita di soluzione detergente

3. Impostare i parametri e/la sequenza del ciclo di pulizia indicati di seguito:
- 1'min, prelavaggio'con acqua potabile fredda
- 5 min, lavaggio‘con detergente alcalino™* a55 °C £2 °C (131 °F)
- 1 min, neutralizzazione con soluzione adeguata** (1/3 di acqua fredda, 2/3 di acqua tiepida)
- 1'min, risciacquo con acqua potabile (1/3 di acqua fredda, 2/3 di acqua tiepida)
4. Disinfezione:
-.5 min, termodisinfezione a 93 °C (200 °F) con acqua demineralizzata in conformita ai requisiti previsti dalle
normative nazionali per i valori diAQ.
- La termodisinfezione automatica non € stata testata sperimentalmente. Secondo la norma 1SO 15883-1,

Sinossi della techica chirurgica

La corretta procedura di posizionamento dellimpianto & costituita da diversi passaggi chirurgici, brevemente
descritti di seguito. Le istruzioni seguenti sono da intendersi come linee guida generali e potrebbero non essere
applicabili a tutti i casi chirurgici. Per la creazione dell'osteotomia, utilizzare un dispositivo Piezosurgery® di
Mectron. l taglio € completo quando l'inserto si muove liberamente nell'osteotomia. La profondita dell'osteotomia
corretta per ogni inserto per Piezosurgery® deve essere determinata mediante un attento esame dell'anatomia del
paziente.

Gliinserti per Piezosurgery® W1, W2, W3, W4 e W4-H sono descritti nella tabella seguente. Questi dispositivi
sono stati progettati per essere utilizzati esclusivamente con gli impianti Piezolmplant e se ne raccomanda I'uso
per mettere in pratica la tecnica chirurgica qui descritta.

dans un environnement d'imagerie par
résonance magnétique (IRM) dans des
conditions d'utiisation précises.
buccale. Se si utilizzano gli inserti per Pi y® per allargare ' ia in direzione bl linguale, iniziare
con lnserto W4. Il grado di sottopreparazione dipende dalla profondita di lavoro prevista e deve aumentare
parallelamente alla densita ossea (valutata in mediante imaging 0 CBCT).
Durante I'osteotomia, occorre verificare frequentemente il corretto grado di sottopreparazione con il fac simile
implantare W4; non superare la seconda marcatura laser (5 mm). Se & necessario uno spazio bucco-linguale
maggiore, & possibile utilizzare l'nserto per Piezosurgery® W4-H; non superare la terza marcatura laser (3 mm).
Durante I'osteotomia, occorre verificare frequentemente il corretto grado di sottopreparazione con il fac simile
implantare W4-H.
AVVERTENZA: la mancanza di un adeguato spazio bucco-linguale nell'osteotomia aumenta il rischio di frattura
ossea \atrogena Tale rischio puo aumentare se si collocano impianti piui corti in un 0sso con un grado di

Tabella B.1 [4], una di 5 min auna di 90 °C [200 °F] da un valore di AQ pari elevato.
R2000- Inserto Funzione Spessore (m;rzai‘lﬂﬁgﬁ:zezra AVVERTENZA: I'uilizzo dellinserto W4-H crea un'osteotomia della stessa dimensione della porzione coronale
5. Ispezionare i dispositivi sotto una fonte di luce adeguata, prestqndu attenzione ai deﬂagll_ che nschlano di Piezosurgery® massimo (mm) operativa intraossea dellimpianto, eliminando cosi la compressione dellimpianto allinterno dell'osso. Il superamento della
restare sporchi (per es. filettature, fori o fessure) e, se ripetere il ciclo di p Wi Cremaiore T o oatoto oo 3 2602 ativa) | terza marcatura laser dellinserto pud causare una mancanza di stabilita primaria, rendendo impossibile
6. Ispezionare tutti i dispositivi per verificare che non siano presenti segni di usura. Non utiizare i dispositivi la cui Vi —ﬂTP— - 2 linseri immediato dellimpianto REX TL 1.8.
integrita sia visibilmente compromessa. w2 p\llgrz S0ga per collegare le osteotomie 0,6 9,11,13,15 Passaggio 7. dellimpianto: per estrarre Iimpianto Pi dalla ione e
7. Asciugare il dispositivo per prepararlo alla sterilizzazione. Rifinitura dellosteotomia per - i nell si utilizza il manico te.
per rimuovere i — -
**Procedura validata con lavastrumentildisinfettore Miele PG8535. Programma Miele DES-VAR-TD. Detergente w3 residui ossei 09 9,11,13,15 Limpianto pleezlo\"g\)\:fz‘ ;I:I: ";f"‘%::;;'(“’)t i del\l IPDJREI>I<P|§:I€;X(: S nsertcl :;Jg”:sg:e
alcalino: neodisher® FA (0,2% viv). Neutralizzatore liquido: neodisher® Z (0,1% viv). 7 i Hlivello i za pu u I k U
- 02w : O1% M) W4 g'::;?oa:;eﬁzg: \‘Ii’:)gslt‘e;éomla nella 16 3,5,7,9 adeguato (anteriore o posteriore) e fissarlo al manipolo dell'IPD REX con una chiave.
ciugatura - ;
Prima di aviare il ciclo di accertarsi che il dispositivo sia asciutto, sia WaH Allargamento dell'osteotomia nella 18 123 r A 121 i“.“' la ’;U”[')a de“” h sulla testa del moncone drmo/transfer preassemb\a;o g‘llhzzaure i IPDtREX per
esternamente, sia internamente. A questo scopo, soffiare aria sia che i fori; direzione bucco-linguale B o colpire fimpianto. Uurante y p " meTu)— I ‘e el \mp‘\an o
questo impedira I'nsorgere di macchie, aloni o ruggine sul dispositivo. e non si riesce a msenre a sufficienza limpianto, aumentare
. . " . T . gradualmeme \I livello di intensita sulla console dell'IPD REX. Ripetere secondo necessita fino al completo
Sterilizzazione Passaggio 1 viene fornita una mascherina radiologica Piezolmplant per lo studio

I monconi, il vassoio chirurgico, gli strumenti chirurgici e gli accessori protesici del sistema Piezolmplant sono
fomniti non sterili e devono essere pulti e sterilizzati prima dell'uso. Le presenti istruzioni non si riferiscono a
impianti o dispositivinon prodom da Rex Implants. ana della sterilizzazione, confezionare ogni singolo strumento
in normali‘buste: grandi da non mettere in tensione la zona di
chiusura o lacerare la busta. Effettuare I'asciugatura all'interno dello sterilizatore a vapore durante il ciclo di
prevuoto a 132 °C (270 °F).

Tutti i passaggi della sterilizzazione devono essere effettuati dall'operatore in conformita alle norme ANSI/AAMI/
1SO 17665-1, EN 1SO 556-1 e ANSI/AAMI ST79. Se si sterilizza piti di uno strumento durante lo stesso ciclo, non
superare il carico massimo dellautoclave. Effettuare la sterilizzazione esclusivamente in un‘autoclave con

pre-chirurgico di ciascun sito implantare. La mascherina radiologica dellimpianto deve essere utilizzata in
combinazione con immagini radiografiche a sezione trasversale o con scansioni in tomografia computerizzata
Cone Beam (CBCT) per valutare lo spessore e \a qual\ta dell'osso crestale residuo, per valutare la posizione
corretta del sito implantare e per piu adatta dell'impianto Piezolmplant da utilizzare. Per
la pianificazione digitale, contattare il formtore de\ software utilizzato per verificare se i modelli del sistema
Piezolmplant sono disponibili

Si consiglia di utilizzare gli impianti REX TL 1.8 per il trattamento di casi con 0sso crestale residuo sottile. Se prima
di posizionare I'impianto si applica la tecnica di split crest con espansori rexpander®, lo spessore bucco-linguale
della cresta deve essere di almeno 3 mm. Se si utilizzano altre tecniche di preparazione del sito chirurgico, lo

prevuoto. Non utilizzare altfi metodi di sterilizzazione. Al termine del ciclo di lasciare

organici. Tenendo il dispositivo immerso nella'soluzione

presenti sul dispositivo utilizzando uno

i disposifivi prima di utilizzarli.

ha che le indicazioni seguenti garantiscono un'efficacia con livello

eventuali fori, componenti filettati e piccole D lino da
denti con setole morbide in nylon finché la rimossa.

5. Collocare il dispositivo per almeno 10 minuti in un bagno a ultrasuoni contenente una soluzione a base di
detergente enzimatico a 40 °C (104 °F). Questo passaggio serve a ridurre i composti organici presenti sul
dispositivo. Trascorso il tempo di immersione nel bagno a ultrasuoni, spazzolare delicatamente le parti filettate e
le scanalature del dispositivo.

6. Sotto,acqua corrente potabile tiepida e unllzzando uno spazzolino da denti con setole morbide in nylon, pulire

il dispositivo senza la superficie. Continuarefinché non si sono rimosse tutte le
tracce di sporco wslblh Effettuare il risciacquo finale con acqua distillata.

7. Terminare la pulizia e ispezionare il dispositivo sotto una fonte di luce adeguata, prestando attenzione ai dettagli
che rischiano di restare sporchi (per es. filettature, fori o fessure) e, se necessario, ripetere il ciclo di pulizia.

8. Ispezionare tutti i dispositivi per verificare che non siano presenti segni di usura e lacerazioni. Non ufilizzare i
dispositivi la cui integrita sia visibilmente compromessas

9. Asciugare il dispositivo per prepararlo alla sterilizzazione.
*Procedura validata con il detergente enzimatico con 4 enzimi All in One.
Metodo di

1. Effettuare una pulizia preliminare eseguendo i passaggi da 16 del Metodo di ricondizionamento con pulizia/
disinfezione manuale.

2. Dopo averlo sottoposto alla pulizia preliminare, collocare il dispositivo in un vassoio metallico e inserirlo in un
termodisinfettore™.

NOTA: collocare il dispositivo nella lavastrumenti prestando attenzione a non creare zone inaccessibili € a

consentire il corretto drenaggio dell'acqua. Accertarsi anche che i dispositivi siano correttamente fissati in

posizione all'interno del cestello di lavaggio e che non possano muoversi durante il processo di lavaggio, poiché

eventuali urti potrebbero danneggiarli.

AVVERTENZA: non caricare eccessivamente Ia lavastrumenti. Un carico eccessivo compromette I'efficacia della

pulizia.

visibile non ¢ stata

con

La

SAL di 10°.
Metodo: vapore
Ciclo: prevuoto per tre cicli
Temperatura: 132 °C (270 °F; tolleranza da 0 °C a +3 °C)
Tempo di esposizione minimo: 4 minuti
Tempo di asciugatura minimo: 20 minuti

Informazioni sulla sicurezza della RM
Prove non cliniche hanno dimostrato che gli impianti Piezolmplant REX TL 1.8 sono compatibili con la risonanza
magnetica in determinate condizioni (MR Conditional, a compatibilita RM condizionata). Un paziente con questo
dispositivo impiantato puo sottoporsi in sicurezza a una risonanza magnetica a patto che vengano rispettate le
seguenti condizioni:

+ Campo magnetico statico di 1,6 Te 3T

+ Gradiente spaziale di campo massimo di 1700 gauss/cm

+ Valore nominale massimo del tasso di assorbimento specifico (SAR) mediato sul corpo per il sistema RM pari a

2 W/kg (modalita operativa normale).

Nelle condizioni di scansione sopra definite, si prevede che I'mpianto Piezolmplant REX TL 1.8 produca un
aumento massimo della temperatura inferiore a 2,2 °C dopo 15 minuti di scansione continua. In prove non cliniche,
I'artefatto d'immagine causato dal dispositivo si estende per circa 16,2 mm dallimpianto Piezolmplant Rex quando
questo viene sottoposto a una sequenza di imaging gradient echo in un sistema di risonanza magnetica da 3,0 T.
Apertura della confezione sterile
Aprire la scatola di cartone ed estrarne il contenuto utilizzando guanti non sterili. Aprire manualmente la busta in
mylar e far cadere il sacchetto sterile in Tyvek in un vassoio sterile. Evitare che il sacchetto in Tyvek entri a
contatto con qualsiasi oggetto non sterile. Utilizzando dei guanti sterili, aprire il sacchetto in Tyvek dal lato
predisposto per I'apertura a strappo con il sigillo a forma di “V" ed estrarre il sacchetto di plastica. Tenere stretto

spessore bl linguale della cresta deve essere di almeno 3,5 mm (sarebbe pero preferibile che fosse di aimeno
4 mm). La misurazione della cresta deve essere effettuata all'apice. La dimensione della cresta in direzione
coronale-apicale (ovvero I'altezza) deve essere superiore alla lunghezza desiderata dell'impianto; in questo modo
si ha la certezza di preservare il nervo alveolare e le altre strutture anatomiche importanti.

Non posizionare impianti in presenza di resti di radici locali. Gli impianti Piezolmplant devono essere posizionati a
una distanza di almeno 3 mm da altri impianti e almeno 1 mm dai denti prossimali.

Passaggio 2, misurazioni del sito chirurgico: prendere le misure corrette utilizzando una normale sonda dentale:

8 mm dall'asse dell'ulimo dente a radice singola in caso di edentulismo parziale; 6-8 mm mesio-distalmente dai
denti prossimali in caso di monoedentulismo. La dimensione minima della cresta (in direzione mesio-distale) & di

6 mm e l'osteotomia iniziale va effettuata al centro della cresta ossea.

Passaggio 3. creazione dell'osteotomia pilota: creare un'osteotomia pilota al centro della posizione desiderata
dellimpianto. Utilizzare un inserto per chirurgia ossea piezoelettrica progettato per la perforazione (W1) per creare
un foro con diametro pari a circa 1,5 mm (a livello coronale) e profondo 9 mm. Se si utilizza l'inserto W1 per
Piezosurgery®, raggiungere la marcatura laser pili larga, posta pil in alto.

Passaggio 4, uso del perno di parallelismo: utilizzare il pemo di parallelismo per verificare la corretta posizione
dell'osteotomia e per controllare che I'angolazione del foro corrisponda a quella dell'asse della cresta ossea.
Controllare la distanza dai denti prossimali.

Passaqgio 5. creazione dell osteotomia di iferimento: effettuare un‘osteotomia pilota di riferimento su ogm lato
(mesiale e distale) della prima osteotomia per limpianto. La distanza trale

deve essere superiore a 6 mm. Utilizzare un inserto per chirurgia ossea piezoelettrica progettato per Ia
perforazione (W1) per creare un foro con diametro pari a circa 1 mm a livello coronale e profondo 2,5 mm. Se si
utilizza l'inserto W1 per Piezosurgery®, raggiungere la marcatura laser piu stretta, posta pili in basso.
AVVERTENZA: la mancanza di un adeguato spazio mesio-distale nell'osteotomia aumenta il rischio di frattura
ossea iatrogena.

Passaggio 6. creazione dell'osteotomia crestale: collegare le ie pilota utilizzando un inserto
per chirurgia piezoelettrica (W2). La profondita dell'osteotomia non deve superare la lunghezza dellimpianto da
inserire. Rifinire 'osteotomia per rimuovere i residui ossei (inserto W3). E possibile utilizzare il fac simile implantare

hettatt
gl

Impianto confezionato preassemblato e aprire la parte piti larga del sacchetto delle forbici

senza far cadere il contenuto. Collegare il manico-cacciavite alla testa quadrata del transfer preassemblato
allimpianto ed estrarre questultimo dal saccheto di plastica. Dopo aver posizionato Iimpianto, prendere la vite di
copertura ancora confezionata e aprire la porzione pili piccola del sacchetto util delle forbici

W3 per controllare la profondita e I'; dell' Le marcature laser presenti sui fac simili
implantari corrispondono alle marcature laser presenti sull'inserto per Piezosurgery® corrispondente

E possibile utilizzare gli espansori rexpander®elo gli inserti per Piezosurgery® per ottenere uno spazio ottimale

senza far cadere il contenuto. Rimuovere la vite di copertura dal sacchetto.

sul piano b linguale, con almeno 1 mm di spessore osseo tra la superficie dellimpianto e le pareti linguale e

posizionamento dellimpianto con la spalla dellimpianto leggermente al di sotto del livello dell'osso. Rimuovere il
percussore delllPD REX.

Passaggio 8. rimozione del transfer: rimuovere il moncone dritto/transfer dall'impianto svitando la vite di ritenzione
con un cacciavite esagonale da 0,050". Mentre si svita la vite, mantenere stabile il moncone dritto/transfer con una
pinza.

Passaggio 9. posizionamento della vite di copertura: aprire lo scomparto della vite di copertura del sacchetto di
plastica perforato. Rimuovere la vite di copertura e avvitarla manualmente sul'impianto. Collegare un cacciavite
esagonale da 0,050” (1,25 mm) a una chiave dinamometrica calibrata e serrare la vite di copertura con una coppia
di 15 Ncm. Suturare i tessuti molli intorno alla vite di copertura. In presenza di tessuti molli spessi, al posto della
vite di copertura & possibile utilizzare un moncone di guarigione.

AVVERTENZA: se si utilizza un moncone di guarigione che fuoriesce per piti di 1 mm dal tessuto gengivale, &
possibile che Impianto non vada a buon fine a causa della maggiore pressione esercitata dalla lingua durante il
processo di osteointegrazione.

IFU-01A Rev 0, pubblicato I'22 maggio 2020. Ulteriori informazioni sono disponibili allindirizzo
http:/lwww.reximplants.com. rexpander®é un marchio registrato di Rex Implants, Inc.
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INSTRUCCIONES DE USO EN ESPAN

SISTEMA PIEZOIMPLANT: REXTL 1.8
Descripcion del producto
El sistema Piezolmplant consta de implantes dentales quirlirgico y

+ Una on quirdrgica i incluida la no de las reales del i
quirdrgico con los tamarios en las mediciones radiograficas, puede hacer que se taladre mas alla de Ia
profundidad deseada. Esto puede ocasionar dafios fisulares que den lugar a o

imiento facial

restauradores de distintas dimensiones para ajustarse a la anatomia particular de los pacientes. Los implantes
endooseos REX TL 1.8 de la gama Piezolmplant son un tipo de cuchilla cuneiforme y una superficie apical
tratada con medios para granallar reabsorbibles (granallado y pasivado con &cido). Estan disponibles en un
grosor bucolingual de 1,8 mm, un ancho mesiodistal de 5 mm y longitudes entre 9y 15 mm. Los tornillos de
cierre proporcionan proteccion a las roscas de la conexion del pilar durante el proceso de cicatrizacion del
tejido. Los tornillos de retencion sujetan el implante y el pilar. Se ofrecen diferentes pilares Piezolmplant:
rectos, angulados, UCLA, para cicatrizacion, cilindros y Multi-unit. Las restauraciones pueden fijarse a los
pilares por medio de tornillos o cemento. Los analogos de implante, las transferencias de impresion y los
pines facilitan la creacion de la restauracion protésica. Se recomienda un par de 15 Ncm para los tornillos de
cierre, los torillos para copings y los tornillos de cicatrizacion. Se recomienda un par de 25 Ncm para los
tornillos de retencion y todos los demés pl\ares El instrumental quirdrgico relacionado incluye el pin de
alineacion, medidores de el mango para

instrumentos de rescate de implantes, rexpanders, insertos de la pieza de mano Piezosurgery® para la
preparacion del lugar y el REX IPD con conectores para la implantacion.

Los implantes Pi REXTL 1.8 se para una ia de impresion que:
también puede funcionar como un pilar recto a través de un tornillo de retencion para facilitar la implantacion.
Con cada implante premontado viene preenvasado un tornillo de cierre. Estos componentes estén fabricados
en aleacion de mamo (Ti-6AI-4V ELI) segin ASTM F136 Tanto el implante montado como el tornillo de cierre
incluido se i estériles. Los i del sistema
Piezolmplant se suministran sin esterilizar y deben esterilizarse antes de usarlos.

La gama de implantes REX TL 1.8 tiene una plataforma del implante hexagonal externa de 4,1 mm de
diametro (4,1mmD).

Indicaciones de uso

El sistema Piezolmplant esté indicado para utilizarse en dentales para la
pacientes con maxilar o mandibula edéntulos o dentados. Las

bucal de
sobre implantes

No utilice Piezolmplants en pacientes si no se puede alcanzar la posicion, el tamaio o el nimero adectiado.de
implantes necesarios para soportar la carga funcional y, a la larga, parafuncional.

Es fundamental que el procedimiento quirtrgico minimice el debldo al del
hueso y el dafio a los tejidos durante la It é Una técnica quirirgica incorrecta,
incluido un estudio p io que no evalie el volumen 6seo y la calidad del hueso de la
cresta alveolar, puede ocasionar la pérdida de hueso o el fracaso del implante.

El uso ola manipulacion incorrectos de piezas pequefias en la cavidad bucal del paciente puede hacer que
estas se inhalen o se traguen.

Los implantes colocados en el maxilar no deben perforar la membrana del suelo sinusal.

La estabilidad primaria del implante se logra golpeando ligeramente con el REX IPD sin dafiar las paredes
oseas en el sitio quirrgico. Introducir el implante por la fuerza a mas profundidad de la especificada puede
hacer que las paredes 6seas del lecho del implante se expandan o se fracturen, lo que podria impedir la fijacion
eficaz del implante. La estabilidad primaria es esencial paragarantizar una estabilidad secundaria adecuada,
necesaria para el éxito a largo plazo del tratamiento de implante.

En caso de movilidad del implante tras la insercion o de colocacion incorrecta del implante, es necesario
refirar el implante. En los casos en los que una gran cantidad del implante 6seo esté ajustado a presion,
puede ser necesario aflojarlo con un dispositivo de corte piezoeléctrico antes de extraerlo. Si el proceso
de cicatrizacion no ha comenzado, puede refirarse el implante utilizando el instrumento de rescate de
implantes S y el REX IPD con el conector de rescate de implantes. Para refirar el implante de la
osteotomia, asegure el instrumento de rescate de implantes al implante, acople completamente el
instrumento de rescate de implantes al conector de rescate de implantes del REX IPD e inicie la accion

NOTA: Cologue los productos en la lavadora desinfectadora de forma que los angulos muertos no sobresalgan y
el agua pueda drenarse correctamente. Asimismo, asegurese de que los productos estén contenidos

en la cesta de lavado y no se muevan durante el proceso de lavado, ya que los golpes podrian

abscesos; fistulas; ion; i i0 i dolo i pérdida de

parestesia; hiperplasia; reduccion 6sea excesiva que requiera cwrug|a fractura del mplante infeccion sistémica;

lesion u otro dafio en nervios, y lesiones o jia, que ocasi puede ser important

sobre todo en pacientes tratados con anti [ dafiarlos.
Sino se cumplen las il eneste incluida la on de productos marcados

como de un solo uso, el paciente puede sufrir dafios, que incluyen el riesgo de lesiones graves o la muerte. Debe
informarse de cualquier incidente ocurrido en relacion con estos productos a Rex Implants Inc., asi como a la
agencia del gobierno como la FDA (Admi de Alimentos y Medicamentos) de los
Estados Unidos o la autoridad competente del Estado miembro en el que residan el usuario o el paciente.
Presentacion

Los implantes Piezolmplant son productos de un solo uso,

en una bolsa triple enuna

ADVERTENCIA: Evite sobrecargar la maquina. La sobrecarga reduce la eficacia de la limpieza.
3. Configure la siguiente secuencia y parametros aplicables al ciclo de limpieza:

-1 min, prelavado con agua potable fria del grifo.

-5 min, lavado con detergente alcalino* a 55 °C + 2 °C (131 °F).

- 1 min, neutralizacion con solucion adecuada* (1/3 agua fria, 2/3 agua tibia).

-1 min, enjuague con agua potable (1/3 agua fria, 2/3 agua tibia).

caja de carton y esterilizados por radiacién gamma. Los implantes Pi
un transfer, que también puede funcionar como pilar recto gracias a un tomillo de retencion para facilitar la
implantacion. Con cada implante premontado viene preenvasado un tomillo de cierre.

El conjunto del implante y el tornillo de cierre incluido se proporcionan estériles y deben manipularse de forma
segura. Todos los productos estériles estan rotulados como «STERILE». No utilice productos estériles si el envase
esta dafiado o ya esta abierto. No utilice los productos estériles si ya ha pasado la fecha de caducidad. No limpie,
reesterilice ni reutilice ninglin producto estéril. Debido a las caracteristicas complejas de la superficie de los

en

4D
- 5 min, termodesinfeccion a 93 °C (200 °F) con agua desmineralizada, segun los requisitos nacionales sobre
los valores AQ.
- La termodesinfeccion automaética no se ha testado de manera experimental. Segn la norma ISO 15883-1,
tabla B.1 [4], la termodesinfeccion a una temperatura de 90 °C (200 °F) durante 5 min da como resultado un
valor A0 de 3000.

Piezolmplants, la radiacion gamma es el tnico medio que se ha que esteriliza estos
dispositivos. Los implantes Piezolmplant deben almacenarse en un lugar limpio, seco, oscuro y libre de polvo, a
temperatura ambiente.

Los componentes restauradores, la caja quirirgica y el instrumental quirirgico del sistema Piezolmplant se
suministran sin esterilizar y deben esterilizarse antes de usarlos siguiendo las instrucciones que se incluyen a
continuacion. Los insertos Piezosurgery®, el REX IPD y los accesorios del REX IPD también se suministran sin

5. los di bajo una fuente de luz adecuada, prestando atencion a los detalles en los que
pudiera quedar suciedad (como roscas, orificios o ranuras); si es necesario, repita el ciclo de limpieza.

6. Inspeccione todos los productos para detectar cualquier indicio de desgaste. No utilice ningtn producto cuya
integridad esté visiblemente afectada.

I8 Seque el producto para prepararlo para la esterilizacion.

esterilizar, y deben limpiarse y segun las i de uso p con el di t
Todos los pilares dentales y dispositivos de restauracion estan indicados como de un solo uso.
Li .

«Removal» con el nivel minimo de intensidad de fuerza. Si el implante no se mueve, i
gradualmente el nivel de intensidad de fuerza del REX IPD y repita el proceso hasta extraer
el implante del hueso. Durante la explantacion, el eje del anclaje de rescate de implantes

pueden ser coronas Unicas o puentes, asi como dentaduras completas o parciales. Los
protésicos se conectan a los implantes mediante los pilares corresp.ondientes: El sistema Piezolmplant esta
indicado para carga retardada.
Contraindicaciones
No utilice el sistema Piezolmplant de Rex en pacientes que padezcan afecciones médicas que desaconsejen
la cirugia o que por algin otro motivo el odontélogo que realiza el tratamiento las considere una
contraindicacion. Estas afecciones pueden incluir, entre otras, enfermedades cardiacas, diabetes, cirrosis,
positividad del VIH, pubertad, embarazo o lactancia, rad\oterapla quimioterapia, terapia con

, terapia y trastornos No utilice el sistema Rex Piezolmplant en
caso de alleraclcnes del metabolismo 6 Gseo, trastcmos hemorrégicos no controlados, capacidad para

de heridas del maxilar o la mandibula, abuso de alcohol o

del REX IPD debe estar paralelo al eje longitudinal del implante. No reutilice el implante. Compruebe el
estado del instrumento de rescate de implantes y no lo reutilice en caso de que presente dafios.
Unicamente debe repetirse el tratamiento del implante una vez que el hueso haya cicatrizado
completamente.
+ Cumpla con las normativas locales actuales y el procedimiento actual de las instalaciones para desechar de
forma segura los productos, que deben limpiarse y esterilizarse antes de su eliminacion.
Durante el periodo de ci es proteger el implante de traumatismos y
favorecer la osteointegracion, asegurando un espacio adecuado entre la restauracion del implante y el diente
antagonista, los elemenms fijos de un puente protésico o los elementos protésicos amovibles.
* Es al paciente para asegurar un tratamiento exitoso. El paciente debe

drogas, xerostomia, sistema inmunitario debilitado, trastornos uso de esteroide:
alergia al titanio, cantidad de volumen 6seo insuficiente (altura y anchura) en el lecho del implante,

no tratada (aflojamiento de los dientes), apretamiento y rechinamiento no tratados de
los dientes, infeccion en el lugar de la cirugia o en los dientes contiguos (sacos, quistes, granulomas), incluida
una sinusitis importante, o higiene bucal y dental deficiente y bajo cumplimiento (paciente no motivado o que
Nno coopera).
Contraindicaciones relativas
Debe tenerse cuidado en presencia de: on al uso
prewamente irradiado, diabetes melmus farmacos i

dela i6

importante o desequilibrio emre los dientes superiores e mfermres
Advertencias y precauciones
+ Las técnicas necesarias para colocar y restaurar implantes dentales son muy complejas y requieren
conocimientos especializados. El facultativo debe contar con formacion en implantologia, asi ¢omo en las
técnicas de corte 6seo piezoeléctrico y en las técnicas de insercion de implantes de ajuste a presion antes
de comenzar a utilizar el sistema Piezolmplant.
El uso seguro y eficaz de los implantes y los di e 0 protésicosy
solo puede lograrse si el tratamiento mp\anto\oglco lollevaa cabo un cirujano cualifi

hueso
Oseas
de moderado a

de opidceos J
diatesis

asociados

ser de las limif del i la imp: de la higiene bucal, las contraindicaciones y el
posible riesgo de efectos adversos. Durante el periodo de cicatrizacion debe prescribirse una dieta blanda. Se
debe indicar a los pacientes que acudan al facultativo si se producen cambios en el funcionamiento del
implante, como resorcion 6sea, aflojamiento o fractura. Con una buena higiene bucal, la duracién esperada de
los implantes Piezolmplant puede variar entre 5 y 20 afios, en funcion de los habitos de masticacion y
parafuncionales.
Los implantes REX TL 1.8 no pueden hasta que haya el proceso de ci
habiendo transcurrido al menos 3 meses desde la cicatrizacion en hueso de alta densidad o 6 meses en hueso
de baja densidad
+ La carga oclusal de cualquier Piezolmplant debe ser similar a la de los implantes convencionales; por tanto,
deben evitarse los contactos traumaticos o parafuncionales en relacion céntrica, lateralidad derecha e izquierda,
y protrusion.
EIREXTL 1.8 Piezolmplant no puede soportar una corona tnica en la region molar, incluso después de finalizar
la osteointegracion, pero puede soportar una corona Unica si se coloca en otro lugar.
+ Debido a la gran variedad disponible de dispositivos de restauracion de terceros, Rex Implants no puede

verif car que todas las combinaciones de componentes sean seguras y efectivas. Por tanto, se recomienda

formado en el siguiendo las Los di deben utilizarse
en el estado en que se suministran. La modifi camén de los implantes y el instrumental quirirgico puede
ocasionar lesiones graves o la muerte. Los di solo pueden tal como se
indica.

El cirujano o el dentista restaurador deben realizar un estudio biomecanico cuidadoso para determinar la
restauracion bucal dptima para cada paciente. No obstante, no se puede garantizar el éxito del implante al
100 %.

el uso de fabricados por Rex Implants.
Si se utilizan pilares a medida con los implantes REX TL serie 1.8, el angulo no debe ser superior a 15°.
Tras la colocacion del implante, si queda expuesto mas del 40 % de una superficie del Pi (es decir,

Los di del sistema P que se sin esterilizar deben limpiarse antes del primer uso.
Los productos reutilizables deben limpiarse entre un uso y otro. Los procesos de limpieza deben llevarse a cabo
inmediatamente tras el uso para evitar que los contaminantes se sequen en los productos. Aunque se recomienda
incluir los siguientes pasos validados en el protocolo de reprocesamiento, el usuario final es el Gltimo responsable
de la limpieza del dispositivo. Estas instrucciones no estan concebidas para implantes o dispositivos no fabricados
por Rex Implants.

Método de manual para el

1. Enjuague el dispositivo bajo un chorro de agua potable fria (<43 °C; <109 °F) del grifo para eliminar los restos y
evitar la coagulacion de la sangre.

2. Prepare una solucion de detergente enzimatico* y agua potable del grifo a pH 7, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

3. Coloque el producto en un recipiente limpio. Afiada al recipiente una cantidad de solucion de detergente
enzimatico suficiente para cubrir por completo el dispositivo.

4. Deje el producto sumergido durante 10 minutos a 40 °C (104 °F). Esto reducwra los residuos organicos.
Mientras el producto esta sumergido en la solucion de df cepille las partes
roscadas y las pequeias ranuras del producto empleando un cepillo de dientes con cerdas de nailon suave
hasta eliminar toda la contaminacion visible.

5. Coloque el producto en un bario de ultrasonidos que contenga solucion de detergente enzimético a 40 °C
(104 °F) durante un minimo de 10 minutos. Esto reducira los componentes organicos de los productos.
Después de sumergir el dispositivo en el bafio de cepille las partes con roscas y las
ranuras del dispositivo.

6. Con un cepillo de dientes de cerdas de nailon suaves, limpie exhaustivamente el dispositivo bajo un chorro de
agua potable tibia del grifo, sin dafiar la superficie. Haga esto hasta eliminar todo resto visible de suciedad.
Realice el enjuague final con agua destilada.

7. Finalice la limpieza e inspeccione los dispositivos bajo una fuente de luz adecuada, prestando atencion a los
detalles en los que pudiera quedar suciedad (como roscas, orificios o ranuras); si es necesario, repita el ciclo de
limpieza.

8. Inspeccione todos los productos para detectar cualquier indicio de desgaste. No utilice ningun producto cuya
integridad esté visiblemente afectada.

9. Seque el producto para prepararlo para la esterilizacion.

no esta rodeada por hueso), se debe retirar el implante del paciente.

Posibles efectos adversos
Se deben comunicar al paciente los posibles efectos adversos antes de la cwrug|a Los posibles efectos adverscs

validado con All-in-One 4.
Meétodo de i para el
1. Realice una limpieza previa siguiendo los pasos 1-6 del Método de limpieza/desinfeccion manual para el

relacionados con el uso de implantes dentales pueden ser: fallo de i reduccion de la i
dehiscencia de la herida que requiera injerto dseo; fractura del hueso de la mandibula; perforacion de los
siguientes: seno maxilar, borde inferior de la mandibula, paredes oseas labial y lingual; canal alveolar y encia;

2. Coloque el producto previamente limpiado en una bandeja metélica e introdtzcala en la termodesinfectadora™.

validado con la lavadora desinfectadora PG8535 de Miele. Programa Miele DES VAR TD.

ningtin objeto no estéril. Use guantes estériles para abrir la bolsa Tyvek por el lado de abertura rapida Chevron y
extraiga la bolsa de plastico. Sujete el implante premontado envasado y abra la parte més grande de la bolsa con
unas tijeras quirdirgicas, sin dejar caer el contenido. Conecte el mango para destornilladores (Thumb Knob, TK) a
la cabeza cuadrada del transfer premontado en el implante y extraiga el implante premontado de la bolsa de
plastico. Una vez colocado el implante, sujete el tornillo de cierre envasado y abra la parte pequefia de la bolsa
con unas tijeras quirdrgicas, sin dejar caer el contenido. Extraiga el tornillo de cierre de la bolsa.
Sinopsis de la técnica quirirgica
El procedimiento de colocaclon correcto del implante consta de varios pasos quirrgicos, que se describen

a Las siguientes son directrices generales y es posible que no puedan
aplicarse a todos los casos quirdrgicos. Para crear la osteotomia debe utilizarse un dlsposmvc Plezosurgery@ de
Mectron. El corte finaliza cuando el inserto se mueve libremente dentro de la

profundidad W3 para verificar la pi y alineacion de la Las marcas de lser de los medidores
de profundidad corresponden a las marcas de laser del inseno Piezosurgery® relacionado.
Pueden empl insertos Piezosurgery® para lograr un espacio bucolingual 6ptimo
con al menos 1 mm de espesorcsao buca\ y \lngua\mente hasta la superficie del implante. Si emplea insertos
Pi rgery® para aumentar la comience con el inserto W4, El grado de

paracion depende de la de trabajo prevista y deberia aumentar con el incremento de la
densidad osea (diagnosticada previamente con las imagenes de rayos X o TAC de haz conico).
Durante la osteotomia, compruebe con frecuencia el grado correcto de infrapreparacion con el medidor de
profundidad W4; no exceda la segunda marca de laser (5 mm). En caso de requerirse mas espacio bucolingual,
puede emplearse el inserto W4-H de Piezosurgery®; no exceda la tercera marca de laser (3 mm). Durante la

de
osteotomia adecuada para cada inserto de Piezosurgery® debe determinarse tras un culdadcso estudio de la
anatomia del paciente.
La tabla siguiente describe los insertos W1, W2, W3, W4 y W4-H de Piezosurgery ®. Estos dispositivos estan
disefiados exclusivamente para su uso con Piezolmplants y estan recomendados para su uso en esta técnica
quirdrgica

Detergente alcalino: neodisher® FA (concentracion 0,2 %). Liquido de
(concentracion 0,1 %).

Secado

Antes de iniciar el ciclo de esterilizacion, asegurese de que el producto esté completamente seco, tanto externa

como internamente. Con este fin, aplique aire comprimido tanto en el exterior como a través de cualquier orificio;

esto evitara la aparicion de manchas, halos y 6xido en el dispositivo.

Esterilizacion

Los pilares, la caja quirdrgica, el instrumental quirtrgico y los del sistema Pi

se suministran sin esterilizar, y deben limpiarse y esterilizarse antes de utilizarlos. Estas instrucciones no estan

concebidas para |mp|an(es o dispositivos no fabncados por Rex Implants. Antes de la esterilizacion, envase cada
en bolsas de i estandar aprobadas por la FDA lo

suficientemente grandes para no ceder el cierre ni rasgar el envase. Realice el secado dentro del esterilizador a

vapor en el ciclo de prevacio a 132 °C (270 °F).

El operador debe realizar todas las fases de esterilizacion de acuerdo con las normas ANSI/AAMI/ISO 17665-1,

EN IS0 556-1 y ANSI/AAMI ST79. No exceda la carga méxima del autoclave al esterilizar mas de un instrumento

en el mismo ciclo. La esterilizacion tnicamente debe llevarse a cabo ufilizando un autoclave de prevacio. Evite

cualquier otro método de esterilizacion. Al finalizar el proceso de esterilizacion, deje que los productos se enfrien

por completo antes de utilizarlos.

La validacion de la esterilizacion indicd las siguientes recomendaciones para una esterilizacion efectiva con un

SAL de 10°.

Método: Vapor
Ciclo: Prevacio durante tres ciclos
Temperatura: 132 °C (270 °F; tolerancia 0 °C a +3 °C)
Tiempo de exposicion minimo: 4 minutos
Tiempo de secado minimo: 20 minutos
Informacion de seguridad de RM
Las pruebas no clinicas demuestran que el Rex Piezolmplant TL 1.8 es «MR Conditional» (esto es, seguro bajo
ciertas condiciones de la resonancia magnética). Un paciente con este dispositivo puede someterse de forma
segura a una resonancia magnética en un sistema de RM que cumpla las siguientes

Marca de laser
Inserto de " Grosor .
" Funcion st (mm de longitud
Piezosurgery® maximo (mm) de trabajo)
W1 Crea una osteotomia piloto inicial 15 26,92
Microsierra para conectar las osteotomias
W2 pilto 06 9,11,13,15
Refina la osteotomia para eliminar los
w3 restos 65e0s 09 9,11,13,15
W4 Aumenta la osteotomia bucolingualmente 16 3,579
W4-H Aumenta la osteotomia bucolingualmente 18 1,23
Paso 1Pl una plantilla afica P parael estudm

ia, verifique con frecuencia el grado correcto de infrapreparacion con el medidor de profundidad W4-H.
ADVERTENCIA: Si no se prop el espacio adecuado en la 3 a el riesgo de
fractura dsea yatrogena. El riesgo puede aumentar en los casos de implantes més cortos en hueso altamente
mineralizado.

ADVERTENCIA: El uso del inserto W4-H crea una osteotomia del mismo tamafio que la parte coronal intradsea
del implante, eliminando asi la compresion del implante en el hueso. Si se supera la tercera marca de laser del
inserto, se puede producir falta de estabilidad primaria, que haria imposible la colocacion inmediata del implante
REXTL1.8.

Paso 7 - colocacion del implante: Se utiliza el mango para destornilladores (TK) para extraer el conjunto
Piezolmplant del envase y colocarlo manualmente en la osteotomia.

La insercion del Piezolmplant en la osteotomia se realiza utilizando el REX IPD. Seleccione la accion de insercion
y el nivel de potencia mas bajo en la consola del REX IPD. Seleccione el conector Striker (anterior o posterior)
adecuado y fijelo a la pieza de mano REX IPD con la llave.

Asiente la punta del Striker en la cabeza del transfer 0 pilar recto premontado Use el REX IPD para impactar el
implante. Supervise la inclinacion del durante la insercion y corrijala en
caso necesario. Si el implante no se inserta de manera notable, aumente gradualmente el nivel de intensidad en
la consola del REX IPD. Repita segun sea necesario hasta que el implante esté completamente asentado, con el
hombro del implante ligeramente detras del nivel del hueso. Desenganche el Striker del REX IPD

preoperatorio de cada lecho de |mplanle La plaml\la radlograﬂca del implante debe utilizarse en

iméagenes radiograficas de corte transversal o TAC de haz conico (CBCT), con el fin de evaluar el grosor y la

calidad del hueso crestal residual, asi como la posicion correcta del lecho del implante, y determinar el tamafio

mas adecuado de Piezolmplant para utilizar. Para flujos de trabajo digitales, pongase en contacto con su

proveedor de software para consultar la disponibilidad de plantillas para el sistema Piezolmplant.

Los implantes REX TL 1.8 estan recomendados para el tratamiento de hueso crestal residual fino. La anchura de

la cresta bucolingual debe ser de al menos 3 mm para emplear la técnica de expansion de cresta con expansores

rexpander®antes de la colocacion del implante. La anchura de la cresta bucolingual debe ser de al menos

3,5 mm (preferiblemente al menos 4 mm) para emplear otras técnicas de preparacion del sitio quirtrgico). La

medicion debe realizarse en el vértice de la cresta. La distancia coronal-apical (altura) de la cresta debe ser mayor

que la longitud deseada del implante para garantizar la preservacion del nervio dentario y otras caracteristicas

anatomicas importantes.

No coloque implantes en presencia de restos de la raiz local. Los implantes Piezolmplant requieren una distancia

minima de 3 mm desde otros implantes y de 1 mm desde los dientes proximales.

Paso 2 — mediciones del sitio quirdrgico: Se recomienda el uso de una férula o guia quirlrgica para determinar la

posicion correcta del implante. Verifique que las medidas son correctas utilizando una sonda dental estandar:

8-10 mm desde el eje del ultimo diente con una sola raiz en caso de edentulismo parcial; 6-8 mm

meswo d\sta\meme desde los dientes proximales en caso de monoedentulismo. La dimension minima de la cresta

esde6mmyla ia inicial debe realizarse en el centro del hueso crestal residual.

Paso 3 - osteotomia piloto: Cree una osteotomia piloto en el centro de la posicion deseada del implante. Utilice un

inserto de cirugia osea piezoeléctrica para perforacion osea (W1) para crear un orificio de aproximadamente

con

Paso 8 - refirada del transfer: Utilice un hexagonal de 0,050" para retirar el transfer/pilar recto del
implante aflojando el tornillo de retencion. Al estabilice el ilar recto un forceps.
Paso 9 - tomillo de cierre: Abra el compartimento del tornillo de cierre de la bolsa de pléstico perforada. Extraiga
el tornillo de cierre y apriételo a mano sobre el implante. Conecte un destornillador hexagonal de 0,050 pulgadas a
una llave dinamométrica calibrada y apriete el tornillo de cierre a un torque de 15 Ncm. Suture el tejido blando que
rodea el tornillo de cierre. En presencia de tejido blando grueso, se puede usar un pilar de cicatrizacion en lugar
de un tomnillo de cierre.

ADVERTENCIA: El uso de un pilar de cicatrizacion que se extienda més de 1 mm por encima del tejido gingival
puede provocar el fracaso del implante debido al aumento de la presion de la lengua durante el proceso de
osteointegracion

IFU-01A Rev. 0, publicada el 22 de mayo de 2020. Informacion adicional disponible

en http://www.reximplants.com. rexpander® es una marca registrada de Rex Implants, Inc.

1,5 mm de didmetro (coronalmente) y 9 mm de profundidad. Si utiliza el inserto W1 de Piezosurgery®, asegurese
de llegar hasta la marca de laser superior més grande.

Paso4 - gm de alineacion: Utwhce el pin de alineacion para comprobar que la posicion es adecuada y que la
de se

+ Campo magnético estaticode 1,5Ty 3T,

+ Campo de gradiente espacial maximo de 1700 gauss/cm, y

+ Tasa de absorcion especifica (SAR) media descrita de 2 W/kg para el sistema de RM de cuerpo entero

méximo (modo de funcionamiento normal).

En las condiciones de exploracion antes definidas, se espera que el Rex Piezolmplant TL 1.8 produzca un
aumento de temperatura méximo inferior a 2,2 °C después de 15 minutos de exploracion continua. En las pruebas
no clinicas, el artefacto de imagen causado por el dispositivo se extiende aproximadamente 16,2 mm desde el
Rex Piezolmplant, cuando las imagenes se obtienen con una secuencia de pulsos de eco de gradiente en un
sistemade RMde 30T,
Apertura del envase estéril
Abra la caja de carton y extraiga su contenido utilizando guantes no estériles. Abra manualmente la bolsa Mylar y
deje caer la bolsa Tyvek estéril sobre una bandeja estéril. No permita que la bolsa Tyvek entre en contacto con

con el eje de la cresta dsea. Compruebe la distancia con respecto a
los dientes proxwma\es.
Paso 5 - osteotomia de referencia: Realice una osteotomia piloto de referencia a cada lado (mesial y distal) de la
osteotomia del implante inicial. La distancia total entre las osteotomias de referencia debe ser superior a 6 mm.
Utilice un inserto de cirugia dsea piezoeléctrica para perforacion dsea (W1) para crear un orificio de
aproximadamente 1 mm de didmetro coronalmente y 2,5 mm de profundidad. Si utiliza el inserto W1 de
Piezosurgery®, asegurese de llegar hasta la marca de laser inferior mas pequefia.
ADVERTENCIA: Si no se prop el espacio adecuado en la
fractura dsea yatrbgena
Paso 6 — ja de la cresta Conecte las piloto con un inserto de sierra para cirugia

i éctrica (W2). La dela ia no debe ser superior a la longitud del implante que se va a
insertar. Refine la osteotomia para eliminar los restos 6seos (inserto W3). Puede emplearse el medidor de

4 el riesgo de

‘ Fabricante
d] Fecha de fabricacion

Representante autorizado
en la Comunidad Europea

8 Fecha de caducidad
Codigo de lote

Numero de referencia

@ No utilizar si el envase esta dafiado

® No reutilizar/Para un solo uso
@ Plataforma hexagonal externa

L/ Anillo del pilar
STERILE[R] Esterilizado por radiacion

Este articulo no supone ningln riesgo
conocido en el entoro de resonancia
MR\ magnética (RM) especificado, en las
de uso indicadas

Uﬂ Consultar las Instrucciones de uso

Atencion, consultar los
documentos adjuntos

Venta con receta. La venta de este
RxOnly dispositivo esté restringida a médicos
o por prescripcion facultativa




